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Abstract
In this degree final project the design of a biomedical sensor based on the surface plasmon
resonance using integrated optics has been proposed in the Nanophotonic Technology
Centre of Valencia. To this end, a prototype has been proposed and its viability has
been studied. We have compiled information in order to perform a study of the different
parts that compose it theoretically and via simulations at different wavelengths using
Matlab and the RSoft tool suite. Once the studies were completed, the prototype was
designed with the wavelength that gave the best results. When analysing these results,
it has been concluded that the different components involved in the prototype have an
optimal behaviour at different wavelengths, which means that the integration in the sensor
is not possible. Finally, alternatives have been proposed for the realization of the sensor
through other architectures as well as areas of future study that may shed more light on
the behaviour of the phenomena at different wavelengths.
Resumen
En este trabajo de final de grado se ha planteado el disen˜o de un sensor biome´dico basado
en la resonancia de plasmones de superficie mediante o´ptica integrada en el Centro de
Tecnolog´ıa Nanofoto´nica de Valencia. Para ello se ha planteado un prototipo y se ha estu-
diado su viabilidad. Se ha recopilado informacio´n para realizar un estudio de las diferentes
partes que lo componen de manera teo´rica y mediante simulaciones a distintas longitudes
de onda utilizando Matlab y la suite de herramientas RSoft. Una vez finalizados los estu-
dios se ha disen˜ado el prototipo con la longitud de onda que daba mejores resultados. Al
analizar los resultados se ha concluido que los componentes que forman parte del prototi-
po tienen una respuesta o´ptima a diferentes longitudes de onda, lo que hace incompatible
su utilizacio´n integrada en un sensor como el planteado. Para finalizar se han planteado
alternativas para la realizacio´n del sensor mediante otras arquitecturas as´ı como a´reas de
estudio futuro.
Resum
En aquest treball de final de grau s’ha plantejat el disseny d’un sensor biome`dic basat
en la ressona`ncia de plasmons de superf´ıcie per mitja` d’o`ptica integrada a l’Institut de
Tecnologia Nanofoto`nica de Vale`ncia. Per a aconseguir-ho s’ha plantejat un prototip i s’ha
estudiat la seua viabilitat. S’ha recopilat informacio´ per a realitzar un estudi de les diferents
parts que ho componen de manera teo`rica i per mitja` de simulacions a distintes longituds
d’ona utilitzant Matlab i la suite de ferramentes RSoft. Una vegada finalitzats els estudis
s’ha dissenyat el prototip amb la longitud d’ona que donava millors resultats. Despre´s
d’analitzar els resultats s’ha conclo`s que els components que formen part del prototip
tenen una resposta o`ptima a diferents longituds d’ona, la qual cosa fa incompatible la
seua utilitzacio´ integrada en un sensor com el plantejat. Per a finalitzar s’han plantejat
alternatives per a la realitzacio´ del sensor per mitja` d’altres arquitectures aix´ı com a`rees
d’estudi futur que puguen aprofundir en la comprensio´ del comportament dels distints
feno`mens a diferents longituds d’ona.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
La Foto´nica es la ciencia que busca generar, controlar y detectar luz. Este campo es
un cruce de caminos entre distintas disciplinas, incluyendo la F´ısica, la Qu´ımica, las Ma-
tema´ticas y la Electro´nica. De manera muy simple podr´ıamos ver la Foto´nica como algo
ana´logo a la Electro´nica. El flujo de electricidad en un cable consiste en la combinacio´n
de movimientos de las part´ıculas de carga fundamentales, los electrones. Gracias a los tra-
bajos teo´ricos y experimentales de grandes f´ısicos al principio del siglo XX, hemos podido
comprender como la luz tambie´n esta´ formada por unas part´ıculas fundamentales llamadas
fotones. As´ı, ana´logamente a la Electro´nica, el flujo de estos fotones en un haz o a trave´s
de un material dio lugar al [1] nombre de Foto´nica.
Siguiendo esta analog´ıa, en 1969 se acun˜o´ por primera vez el te´rmino de o´ptica inte-
grada [2], refirie´ndose a la implementacio´n, en un u´nico sustrato, de distintos dispositivos
foto´nicos que interactu´an entre ellos para ofrecer una funcionalidad determinada. A di-
ferencia de lo que ocurre en la electro´nica integrada, en la que la tecnolog´ıa del silicio
es indiscutiblemente predominante, au´n no existe una preferencia clara por las distintas
opciones de integracio´n de dispositivos foto´nicos. Histo´ricamente, las tecnolog´ıas pioneras
fueron las de bajo contraste, llamadas as´ı porque la diferencia entre el ı´ndice de refraccio´n
del nu´cleo de las gu´ıas que se implementaban y de la cubierta era muy pequen˜a. Estas
soluciones presentan guiado de´bil de la luz, lo que obliga a emplear radios de curvatura
en las gu´ıas de interconexio´n a veces mayores que los dispositivos en s´ı, reduciendo las
posibilidades de alcanzar altas densidades de integracio´n. Con la aparicio´n de las tecno-
log´ıas de alto contraste, como las de fo´sforo de indio (InP) o de silicio sobre aislante o
SOI (Silicon On Insulator), se alcanzan saltos de ı´ndice ma´s altos [3]. Esto implica un
guiado fuerte de la luz, posibilitando radios de curvatura de centenas de micras en InP o
menores a 10 micras en SOI, lo que permite una mayor densidad de integracio´n. Ambas
tecnolog´ıas presentan ventajas e inconvenientes. Mientras el SOI es muy interesante por su
compatibilidad con la tecnolog´ıa CMOS y su alta capacidad de integracio´n, el InP permite
la implementacio´n de fuentes de luz as´ı como la implementacio´n de detectores ultrara´pidos
en el mismo sustrato [4].
Con independencia de la aplicacio´n o de la tecnolog´ıa empleada, bien sea de alto o
bajo contraste, la fabricacio´n de prototipos de circuitos o´pticos integrados requiere una
considerable cantidad de tiempo y dinero. Esto hace imprescindible el uso de herramientas
de simulacio´n electromagne´tica que permitan determinar, con la mayor precisio´n posible
y en un tiempo de co´mputo abordable, el comportamiento que va a tener el dispositivo.
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Adema´s de su uso en las comunicaciones o´pticas guiadas, la o´ptica integrada se utiliza
en otras aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, se emplea en la implementacio´n de
biosensores [5] que permiten detectar prote´ınas, ADN, sustancias to´xicas, etc. La mayor´ıa
de estas aplicaciones me´dicas esta´n basadas en feno´menos plasmo´nicos: interacciones reso-
nantes entre la luz y los electrones libres de metales nobles. En los u´ltimos 30 an˜os estos se
ha disparado el intere´s en estos feno´menos debido al descubrimiento de la absorcio´n total
en 1976 y del scattering Raman estimulado de superficie en 1977 [6] [7]. El desarrollo, en
la de´cada siguiente, de biosensores basados en plasmones y espectroscopias estimuladas de
superficie ha atra´ıdo la atencio´n de un gran conjunto de cient´ıficos. En la de´cada de los
90, la superacio´n de barreras en la nanofabricacio´n y modelado electromagne´tico dieron
ma´s impulso a la plasmo´nica. El desarrollo de metamateriales, antenas o´pticas, nanosen-
sado, etc... hace a la plasmo´nica uno de los campos ma´s dina´micos y prometedores para
la investigacio´n en este momento.
Un ejemplo de estos biosensores son los sensores basados en la resonancia de plasmones
de superficie (Surface Plasmon Resonance Sensors o SPR sensors [8]). Estos sensores han
logrado ocupar un lugar importante en los laboratorios debido a su rapidez y fiabilidad
a la hora de detectar toxinas en alimentos, sustancias qu´ımicas o agentes biolo´gicos que
podr´ıan ser usados para bioterrorismo. Tambie´n son utilizados para fines de investigacio´n
en biof´ısica y en la industria farmace´utica. Su facilidad de uso y resultados en tiempo real
los hacen ideales para estudiar diferentes interacciones bioqu´ımicas.
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Cap´ıtulo 2
Objetivos
El objetivo de este trabajo consiste en el disen˜o de un sensor basado en la resonancia
de plasmones de superficie construido en tecnolog´ıa de o´ptica integrada. Como se ha dicho
en la introduccio´n, estos sensores forman parte de los instrumentos de medida de muchos
laboratorios. Desafortunadamente, su precio y su taman˜o los hace accesibles solo a una
pequen˜a parte de todos los lugares donde podr´ıa tener una utilidad pra´ctica.
Por ello, nuestro objetivo sera´ disen˜ar un sensor SPR en o´ptica integrada, reduciendo
as´ı su taman˜o y su precio, resultando en un sensor de taman˜o microme´trico y de un precio
muy bajo al estar fabricado en masa. Las posibilidades de un sensor de este tipo ser´ıan
enormes, pudiendo disen˜ar aparatos que cupiesen en la palma de la mano y actuasen como
un laboratorio, proporcionando resultados de diferentes ana´lisis en el momento.
Para ello se dividira´ el trabajo en dos objetivos:
Proporcionar una base teo´rica que cubra todos los aspectos que despue´s sera´n nece-
sarios para el disen˜o del prototipo. Podemos dividir esta parte en el estudio de dos
temas:
• O´ptica integrada: Estudiaremos las distintas posibilidades que nos ofrece la
o´ptica integrada: dimensiones de los componentes, sustratos, acopladores etc.
que ma´s tarde utilizaremos en nuestro prototipo.
• Plasmones de superficie: Describiremos este feno´meno, conociendo todos los
factores que afectan a su comportamiento y las diferentes maneras de excitar
los plasmones de superficie que existen.
Disen˜ar un prototipo basa´ndonos en los conocimientos adquiridos en la primera
parte. Otra vez, podemos dividir esta parte en objetivos ma´s concretos:
• Disen˜ar la estructura que guiara´ a los plasmones de superficie para que e´stos
aparezcan a una frecuencia y a´ngulo concreto.
• Disen˜ar un grating coupler (o acoplador de rejilla) que cumpla con los requisitos
de frecuencia, a´ngulo y potencia acoplada que la estructura anterior necesita
para excitar los plasmones de superficie.
• Unir las dos estructuras anteriores en el disen˜o del prototipo del sensor y veri-
ficar su funcionamiento, analiza´ndolo y estudiando diferentes para´metros como
la sensibilidad y eficiencia.
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Cap´ıtulo 3
Estructura del proyecto
La estructura del proyecto estara´ muy relacionada con el orden de los objetivos descri-
tos en el apartado anterior. Este proyecto se puede dividir en dos partes bien diferenciadas:
La primera parte esta´ comprendida en el cap´ıtulo 5 y en ella se introducira´ el marco
teo´rico de los diferentes elementos de los que se va a servir este proyecto. Este cap´ıtulo
esta´ dividido en tres partes que coinciden con los tres to´picos a estudiar. En el apartado
5.1 se introducira´ la o´ptica integrada, sus ventajas, sustratos que se utilizan y por u´ltimo
los distintos acopladores que existen, centra´ndonos en el grating coupler. En el siguiente
apartado, 5.2, se hara´ una primera aproximacio´n a los plasmones de superficie. Por u´ltimo,
en el apartado 5.3 se hablara´n de los sensores basados en este feno´meno y de sus aplica-
ciones.
La segunda parte, que cubren los cap´ıtulos 6 y 7, se centrara´ en el estudio de lo intro-
ducido anteriormente. El estudio se dividira´ en tres partes ma´s un apartado de resultados
y otro de conclusiones. Las tres partes sera´n el estudio de la resonancia de plasmones de
superficie incluido en la seccio´n 6.2, el estudio del grating coupler en el apartado 6.3 y el
disen˜o del prototipo en la seccio´n 6.4. A su vez, los dos primeros estudios se realizara´n
para cinco longitudes de onda diferentes. Los resultados estara´n descritos en el apartado
6.5. Por u´ltimo las conclusiones se han dejado en un cap´ıtulo diferente, el 7, ya que son
una parte especialmente importante del estudio.
La tercera parte la forman los diferentes ape´ndices, del I al VI, a los que se recurrira´n
en diferentes partes del trabajo.
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Cap´ıtulo 4
Metodolog´ıa
La metodolog´ıa que se ha empleado en este proyecto se resume en este apartado. Expli-
caremos como se han distribuido las tareas en el tiempo y veremos un diagrama temporal
en el que se podra´ visualizar el proceso fa´cilmente.
Las etapas han sido:
1. Documentacio´n: Esta etapa supuso el primer contacto con muchos de los temas
tratados en este proyecto (foto´nica, tecnolog´ıa de silicio sobre aislante, resonancia
de plasmones de superficie,...), por lo que fue necesaria una labor de bu´squeda de
informacio´n para obtener una base de conocimiento que me permitiera entender la
teor´ıa que gobierna los diferentes campos.
2. Suite RSoft: Esta fase sirvio´ para familiarizarse con la suite de programas de RSoft
a trave´s de los manuales que las diferentes herramientas tiene disponibles, donde ex-
plican las opciones, diferentes medidas y posibles configuraciones, as´ı como tambie´n
ejemplos y tutoriales donde presentan lo anterior de manera ma´s pra´ctica. Mediante
estos tutoriales se consiguio´ una base que permitio´ utilizar los programas de manera
ma´s completa, conociendo sus capacidades y limitaciones. Ha sido posible utilizar
esta potente suite de herramientas gracias al Centro de Tecnolog´ıa Nanofoto´nica (en
adelante NTC).
3. Estudio del SPR: En esta etapa se estudio´ las bases teo´ricas de la resonancia de
plasmones con la finalidad de controlar su excitacio´n. Se desarrollaron las ecuaciones
en Matlab para tener una primera aproximacio´n y ma´s tarde se estudiaron mediante
las herramientas FullWAVE y FemSIM. Todo esto se realizo´ en distintas longitudes
de onda para tener mayor perspectiva a la hora de disen˜ar el prototipo.
4. Estudio del grating coupler : Al igual que con la resonancia de plasmones, se realizo´
un estudio teo´rico de los grating couplers para realizar un estudio de e´stos con la
finalidad de determinar su utilidad para la aplicacio´n requerida. Se realizo´ un estudio
en Matlab para tener un primer acercamiento y despue´s se volvio´ a recurrir a la
herramienta FullWAVE para pruebas ma´s realistas y detalladas..
5. Disen˜o del prototipo: Una vez concluidos los estudios anteriores se analizaron los
resultados con el fin de determinar las opciones reales de disen˜ar un sensor como
el planteado. Se realizaron pruebas con los resultados que ma´s se acercaban y se
analizo´ el comportamiento del sensor para ma´s tarde plantear las conclusiones de las
distintas partes del estudio.
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6. Redaccio´n: Por u´ltimo, esta etapa recoge la redaccio´n de la memoria, la obtencio´n
de gra´ficas de distintas partes de los estudios anteriores as´ı como la realizacio´n de la
presentacio´n para la defensa del proyecto.
A continuacio´n podemos ver un diagrama temporal con las etapas llevadas a cabo en
cada momento:
1a etapa 2a etapa 3a etapa 4a etapa 5a etapa 6a etapa
2015
Julio X
Agosto X
Septiembre X X
Octubre X
Noviembre X
Diciembre X X
2016
Enero X X
Febrero X X
Marzo X X
Abril X X
Mayo X X X
Junio X
Julio X
Agosto X X
Septiembre X X
Octubre X X
Noviembre X X
8
Cap´ıtulo 5
Fundamentos de la o´ptica
integrada y los sensores SPR
5.1. Introduccio´n a la o´ptica integrada
La transmisio´n y el procesado de informacio´n mediante sen˜ales o´pticas en vez de ele´ctri-
cas ha sido un tema de gran intere´s desde los an˜os 60, cuando el desarrollo del la´ser con-
siguio´ una fuente de luz coherente, requisito indispensable para estas aplicaciones. Los
problemas eran que la luz propaga´ndose por el aire era muy sensible a cambios atmosfe´ri-
cos, y el procesamiento y deteccio´n requer´ıa de aparatos de taman˜o considerable. Esto
permit´ıa hacer sistemas de comunicacio´n en laboratorios, pero estaba lejos de aplicarse
en situaciones reales. Fue a finales de los 60 cuando el concepto de “o´ptica integrada”
surgio´, donde los cables, enlaces de radio y los circuitos ele´ctricos integrados ser´ıan reem-
plazados por fibras o´pticas y por circuitos o´pticos integrados (OIC, por sus siglas en ingle´s).
En las siguientes de´cadas, varios factores como la creacio´n de conectores con bajas
pe´rdidas, la creacio´n de diodos la´ser GaAlAs y GaInAsP y las te´cnicas de fabricacio´n
fotolitogra´fica permitieron sacar los circuitos o´pticos integrados fuera de los laboratorios.
En los an˜os 90 la mayor´ıa de las conexiones de alta velocidad utilizaban fibra o´ptica. La
implementacio´n de esta “autopista de la informacio´n” [9] ha permitido continuar el estudio
y el desarrollo de nuevos dispositivos y sistemas de o´ptica integrada.
5.1.1. Ventajas de la o´ptica integrada
La transmisio´n y el procesado de datos utilizando o´ptica integrada en lugar de electro´ni-
ca integrada ofrece ventajas interesantes tanto en coste como en prestaciones. Para poder
conocer estas ventajas, estudiaremos un sistema gene´rico formado por dos circuitos o´pticos
integrados como el que podemos ver en la fig.:5.1. Las fuentes de luz son diodos la´ser DFB
integrados emitiendo a diferentes frecuencias. Como las longitudes de onda de cada la´ser
son diferentes, pueden ser transportadas por la misma gu´ıa de ondas, simulta´neamente
o multiplexadas.En el receptor, las sen˜ales pueden ser separadas por filtros selectivos en
longitud de onda y pueden ser llevadas a distintos receptores. Tambie´n se pueden utilizar
otros diodos la´ser como osciladores locales para una deteccio´n heterodina.
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Figura 5.1: Sistema o´ptico integrado de comunicaciones.
Por una parte, podemos nombrar algunas de las ventajas de la fibra o´ptica frente a
conexiones ele´ctricas (par trenzado, coaxial o radio), pero no nos detendremos ya que no
es el objetivo de este trabajo:
Ventajas de la fibra o´ptica:
Inmunidad frente a interferencias electromagne´ticas
Imposibilidad de circuitos o fugas a tierra
Atenuaciones muy bajas (< 2dB/km)
Gran ancho de banda
Barata, fabricada con materiales abundantes
Segura frente a intrusiones
Comparacio´n de los circuitos o´pticos integrados
con los circuitos ele´ctricos integrados
Los circuitos o´pticos integrados (OIC’s) tienen numerosas ventajas frente a sus homo´lo-
gos ele´ctricos y tambie´n frente a los sistemas o´pticos convencionales formados por varios
aparatos de mayor taman˜o.
Los OIC’s heredan de las comunicaciones o´pticas el gran ancho de banda ya que en
ambos casos la informacio´n se transporta en haces de luz y no en corrientes ele´ctricas. Esto
permite tambie´n eliminar la limitacio´n en frecuencia debido a las capacitancias e induc-
tancias para´sitas. Sin embargo, la fabricacio´n en masa de OIC’s con ese ancho de banda
todav´ıa requiere de mayor desarrollo tecnolo´gico, pero a d´ıa de hoy ya hay aplicaciones
pra´cticas con OIC’s y el futuro es ma´s que prometedor.
Por otra parte, se puede multiplexar cientos de sen˜ales por la misma gu´ıa de ondas uti-
lizando una multiplexacio´n en frecuencia como ya ha hecho Rabon et al. [9] multiplexando
diecise´is sen˜ales en una gu´ıa de onda. Adema´s de la facilidad de acoplar varias sen˜ales
a una sola gu´ıa, los OIC’s tambie´n permiten fa´cilmente acoplar la sen˜al de una gu´ıa a
otra mediante conmutadores electro-o´pticos. Tambie´n existen acopladores eficientes que
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permiten la entrada y salida de sen˜al al OIC, permitiendo utilizarlos como parte de un
sistema mayor en el que interactu´an.
Aparte de las ventajas respecto al tratamiento de la sen˜al, otra gran ventaja es el
menor taman˜o y peso, as´ı como el menor consumo de energ´ıa, por lo que su calentamien-
to sera´ menor. Tambie´n su precio disminuye al fabricarlos a gran escala. Respecto a las
vibraciones y alineados, punto de´bil de los sistemas o´pticos discretos, esta´n debidamente
controlados en los OIC’s al estar todo el sistema montado sobre un sustrato so´lido.
Con todo esto, y con las ventajas de la fibra o´ptica, parece que en un futuro la o´ptica
integrada vaya a reemplazar por completo a la electro´nica actual. Sin embargo, la opinio´n
que ma´s prevalece aboga por un gran aumento, pero no un completo reemplazo. Lo ma´s
probable es que los OIC’s acaben coexistiendo con los circuitos electro´nicos, de hecho,
circuitos de ambos tipos realizados en silicio podr´ıan ser compatibles, abriendo la puerta
a circuitos h´ıbridos electro´nico-o´pticos. Por otro lado, la fibra o´ptica ofrece prestaciones
altas a un bajo coste, y s´ı que es probable que acabe reemplazando al cable meta´lico en
los sistemas de comunicacio´n.
5.1.2. Sustratos para los circuitos o´pticos integrados
La eleccio´n del material para el sustrato en el que fabricar el circuito dependera´ nota-
blemente de la funcio´n a desempen˜ar del integrado. En muchos casos, los OIC’s consistira´n
de diversos elementos como fuentes, moduladores y detectores, y ningu´n sustrato sera´ o´pti-
mo para todos ellos. Por ende, habra´ que encontrar una solucio´n de compromiso.
Existen dos formas ba´sicas de realizar los circuitos integrados. Una es utilizar un sus-
trato monol´ıtico, donde todo el circuito se realiza en un u´nico sustrato, y la otra es en uno
h´ıbrido, donde los distintos elementos se realizan en distintos sustratos y se unen com-
poniendo el circuito. Esta u´ltima opcio´n tiene la ventaja de poder utilizar los elementos
existentes que esta´n optimizados para un sustrato espec´ıfico. Por ejemplo, para disen˜ar
una fuente hace falta un sustrato activo, pero algunos moduladores esta´n fabricados en
sustratos pasivos. Sin embargo, la dificultad de hacer correcta la unio´n y las diferentes pro-
piedades de los materiales hace muy ardua la tarea de componer un circuito ma´s o menos
complejo. An˜adido a esto, la gran diferencia de coste respecto a los circuitos en sustratos
monol´ıticos que se fabrican en masa hace que los sustratos monol´ıticos se perfilen como
los ma´s comunes en el futuro.
Tecnolog´ıa Silicon-on-insulator
Uno de las tecnolog´ıas ma´s utilizadas el la del silicio sobre aislante [10] (Silicon-on-
insulator o SOI, por sus siglas en ingle´s). Esta´ formado por capas de distintos materiales
que se depositan una encima de la otra. La primera, una gruesa capa de silicio de alre-
dedor de decenas de micras, hara´ de sustrato proporcionando una base so´lida sobre la
que trabajar. Encima se aplica una capa de o´xido de silicio de 2 o 3 micras y encima se
depositara´ otra capa de silicio de 250 o 300 nano´metros. Esta u´ltima capa sera´ por donde
se gu´ıe la luz, mientras que la capa de o´xido evitara´ que la luz guiada por el silicio penetre
al sustrato inferior. Para realizar la gu´ıa de ondas, se recortara´ la capa superior de silicio
dejando solo una gu´ıa rectangular sobre el o´xido como se ve en la fig.:5.2. Esto recibe el
nombre de nano strip.
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Figura 5.2: Sustrato SOI original y con gu´ıa nanostrip.
Gu´ıas de Nitruro de silicio (Si2N3)
Por otro lado, las gu´ıas de nitruro de silicio es utilizada para la regio´n visible y la
cercana a la visible, dado que la atenuacio´n en esas longitudes de onda es muy baja
(menor que α = 0,1dB/cm para λ = 630nm) [11]. Su estructura es muy similar a la
del silicio sobre aislante, cambiando la capa de la gu´ıa de onda de silicio por una capa
de nitruro de silicio y manteniendo el o´xido de silicio y el silicio como capa diele´ctrica y
sustrato. Existen tambie´n otras tecnolog´ıas monol´ıticas que esta´n avanzadas, por ejemplo
sustratos de InP [12], pero su fabricacio´n es mucho ma´s cara que la basada en silicio.
5.1.3. Acopladores entre fibras o´pticas y circuitos o´pticos integrados
Un problema al que se enfrenta la foto´nica es el de acoplar una sen˜al de una fibra
o´ptica a una gu´ıa de ondas en un circuito integrado. Esto es debido a que una fibra o´ptica,
considera´ndola esta´ndar monomodo, tiene un nu´cleo de 8 a 10 micro´metros de dia´metro,
mientras las dimensiones t´ıpicas de una gu´ıa de ondas nano strip es del orden de 500
nano´metros. Como se puede ver en la fig.:5.3, la diferencia de taman˜o es considerable.
Figura 5.3: Nucleo de una fibra monomodo (10 µm) y gu´ıa o´ptica integrada t´ıpica (40x40
nm) [9]
Para solucionar este problema se han disen˜ado distintas estructuras que buscan mante-
ner la luz confinada a la vez que var´ıan gradualmente el taman˜o de la gu´ıa hasta conseguir
llegar a unas u otras dimensiones. En la figura 5.4 podemos ver distintas maneras de lle-
var a cabo este acoplamiento. La principal caracter´ıstica de un acoplador es su eficiencia,
normalmente dada por la fraccio´n entre la potencia acoplada y la potencia total. En este
trabajo, haremos uso del acoplador de rejilla (fig.:5.4d), llamado en ingle´s grating coupler.
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(a) Acoplador directo, end-fire (b) Acoplador de prisma
(c) Dos tipos de acoplador co´nico, tapered (d) Acoplador de rejilla, grating coupler
Figura 5.4: Distintos tipos de acopladores entre fibra o´ptica y gu´ıa integrada
Acopladores de rejilla o ”grating couplers”
Este tipo de acoplador se basa en producir una igualacio´n de fase entre el modo de
propagacio´n de una gu´ıa de ondas particular y el modo de un haz de luz que incide con un
cierto a´ngulo en la superficie de dicha gu´ıa. Esto se consigue creando una rejilla (grating)
en la gu´ıa de ondas. Como se ve en la imagen 5.5, esta rejilla esta formada por una red
perio´dica creada al atacar parcial o completamente el material que forma el nu´cleo de la
gu´ıa.. La eficiencia de este tipo de acopladores depende de las propiedades de la rejilla as´ı
como de los materiales empleados, como se vera´ en el anexo C. Este tipo de acopladores
se comporta de forma rec´ıproca, es decir, la eficiencia sera´ la misma tanto si iluminamos
la rejilla con un haz como si la luz proviene de la gu´ıa de ondas. Por eso, este dispositivo
se puede utilizar tanto para entrada como para salida.
Figura 5.5: Grating coupler en 3D y visto desde un lateral.
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5.2. Teor´ıa de los plasmones de superficie
La primera observacio´n documentada de plasmones de superficie se remonta a 1902,
cuando R. M. Wood ilumino´ una la´mina meta´lica con una superficie en forma de dientes
de sierra, como se aprecia en la imagen [13]. La fuente de luz ten´ıa un espectro ancho, y
observo´ que en el espectro reflejado hab´ıan ciertas bandas oscuras, esto es, que no hab´ıan
sido reflejadas, a las que Wood llamo´ anomal´ıas . Ma´s tarde, el trabajo teo´rico de U. Fano
concluyo´ que esas anomal´ıas estaban asociadas a la excitacio´n de ondas electromagne´ticas
en la superficie del metal [14]. En 1958, T. Thurbadar observo´ una ca´ıda importante en la
reflectividad cuando iluminaba una la´mina fina de metal encima de un sustrato, pero no
lo relaciono´ con los plasmones de superficie [15]. En 1968, A. Otto explico´ los resultados
de Thurbadar [16]y demostro´ que la ca´ıda en la reflectividad era debida a la excitacio´n
de plasmones de superficie. En el mismo an˜o, E. Kretschmann y H Raether consiguie-
ron excitar plasmones de superficie con diferentes configuraciones. Los trabajos de Otto,
Kretschmann y Raether [8] establecieron me´todos convenientes para excitar e investigar
los plasmones de superficie, y los introdujeron en la o´ptica moderna. En los an˜os 70, los
plasmones de superficie fueron empleados por primera vez para la caracterizacio´n de la´mi-
nas finas y el estudio de procesos en los l´ımites de metales.
5.2.1. Resonancia de plasmones de superficie en una interfaz
diele´ctrico-metal-diele´ctrico
La resonancia de plasmones de superficie (SPR) es un feno´meno f´ısico que puede ocu-
rrir cuando una onda plana de luz incide en una interfaz de dos medios con partes reales de
su permitividad ele´ctrica de distinto signo. Aunque toda la luz se refleje sin transmitirse al
otro medio, el campo ele´ctrico de los fotones se extiende cerca de un cuarto de la longitud
de onda ma´s alla´ de interfaz de los materiales.
Ahora aplicamos una la´mina muy fina de metal noble entre los dos materiales. En la
mayor´ıa de los casos se utiliza el oro porque los a´ngulos y las longitudes de onda en las que
aparece la sen˜al de SPR son manejables. Adema´s, es qu´ımicamente inerte a las disoluciones
y solutos usados en contextos bioqu´ımicos. Cuando la energ´ıa del campo ele´ctrico de los
fotones cumple unas condiciones, pueden interactuar con las constelaciones de electrones
libres de la superficie del oro. Los fotones de la luz incidente son absorbidos y la energ´ıa
se transfiere a los electrones, que se convierten en plasmones de superficie.
El comportamiento de los fotones y electrones solo puede ser descrito cuando tienen las
propiedades tanto de part´ıcula como de onda. El plasmo´n, segu´n dice la teor´ıa cua´ntica,
es el nombre de part´ıcula de una onda de densidad de electrones [17]. Por lo tanto, en una
situacio´n de reflexio´n interna total donde los fotones incidentes cumplen las condiciones,
estos fotones se convierten en plasmones, dejando un vac´ıo en la intensidad de luz reflejada.
Como en todas las transformaciones, en la de foto´n a plasmo´n se debe conservar el mo-
mento y la energ´ıa en el proceso. Los plasmones tienen un momento caracter´ıstico definido
por factores como el metal utilizado y las propiedades de los medios en cada lado de la
la´mina. La resonancia ocurre cuando el momento de la luz incidente es igual al momento
de los plasmones.
El momento de los fotones y de los plasmones se puede describir como una funcio´n
vectorial con magnitud y direccio´n. La magnitud de las componentes var´ıa con el a´ngulo
y la longitud de onda incidente. Por otra parte, como los plasmones esta´n confinados en
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Figura 5.6: Ilustracio´n de la resonancia de plasmones de superficie
la superficie del metal, para la SPR so´lo importara´ la componente del vector paralelo a
dicha superficie. Por tanto, la energ´ıa y el a´ngulo de la luz incidente deben coincidir para
crear una resonancia de plasmones de superficie.
El a´ngulo de resonancia de plasmones de superficie depende principalmente de las pro-
piedades del metal, la longitud de onda incidente y el ı´ndice de refraccio´n de los medios a
ambos lados del metal.
El metal debe tener electrones en la banda de conduccio´n capaces de resonar con la
luz incidente. Los metales que satisfacen esta condicio´n son la plata, el oro, el aluminio, el
sodio y el indio. Adema´s, el metal debe estar libre de o´xidos, sulfuros y no debe reaccionar
con otras mole´culas cuando este expuesto a un l´ıquido o al aire. De los metales, el indio
es muy caro, el sodio es demasiado reactivo, el cobre y el aluminio tienen una respuesta
demasiado ancha y la plata es muy susceptible a la oxidacio´n. Esto deja al oro como el
ma´s adecuado para este tipo de aplicaciones. Otro factor es el grosor de la capa de metal.
Si es demasiado ancho el mı´nimo en reflexio´n no sera´ tan profundo, y si es demasiado fina
el mı´nimo se volvera´ ancho. Como veremos ma´s adelante, el valor o´ptimo sera´ cercano a 50
nm. La luz incidente deber´ıa ser monocroma´tica y con una polarizacio´n paralela al plano
de la superficie para obtener una buena respuesta.
Controlando estas variables, y manteniendo constante la temperatura (ya que afecta
el ı´ndice de refraccio´n de los materiales), la sen˜al SPR dependera´ directamente del cambio´
del ı´ndice de refraccio´n del medio por encima del oro, que sera´ la superficie del sensor.
(a) Metal de grosor infinito (b) Metal de grosor muy pequen˜o ∼ 50nm
Figura 5.7: Representacio´n del campo electromagne´tico iluminando una superficie de metal
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Excitacio´n de plasmones de superficie con la configuracio´n Kretschmann
Como se ha dicho ma´s arriba, E. Kretschmann desarrollo´ una configuracio´n para ex-
citar los plasmones de superficie que es la que se utiliza en la mayor´ıa de aplicaciones y
tambie´n sera´ el que utilicemos en nuestro disen˜o. Esta configuracio´n consiste en una fuente
la´ser que apunta con cierto a´ngulo a un prisma de algu´n tipo de cristal. La capa de oro
esta´ depositada en una de las caras del prisma, y el rayo de luz se refleja en ella y sale
por el otro lado del prisma, llegando a un detector. Podemos observar este esquema en la
siguiente imagen.
Figura 5.8: Esquema de la configuracio´n Kretschmann
5.3. Sensores de resonancia de plasmones de superficie
Un sensor o´ptico es un aparato que convierte la cantidad que esta´ siendo medida a
otra cantidad, normalmente codificada en alguna de las caracter´ısticas de la luz. En los
sensores SPR, un cambio en el ı´ndice de refraccio´n de la superficie del sensor (en la con-
figuracio´n Kretschmann la superficie superior del oro) produce un cambio en la constante
de propagacio´n del plasmo´n de superficie. Este cambio altera las condiciones de acoplo
entre la luz incidente y el plasmo´n, lo que puede ser observado como como un cambio en
la luz reflejada. Dependiendo de que´ caracter´ıstica de la luz estemos midiendo, podemos
clasificar los sensores SPR como sensores SPR con modulacio´n de a´ngulo, longitud de
onda, intensidad, fase o polarizacio´n.
En estos sensores, la sensibilidad se puede medir de la siguiente manera. Como hemos
visto, los plasmones de superficie se excitan para un a´ngulo y un ı´ndice de refraccio´n
determinado, por ello, la variacio´n de e´ste a´ngulo en funcio´n de un cambio en el ı´ndice
de refraccio´n del diele´ctrico encima de la la´mina de oro (la muestra a analizar) puede
utilizarse como medida de sensibilidad. Concretamente, podemos usar la variacio´n de la
reflexio´n (que esta´ directamente relacionada con el a´ngulo) que se produce al variar el
ı´ndice de refraccio´n. Un valor t´ıpico es que para una variacio´n del ı´ndice de refraccio´n de
∆n = 0,001, la reflectividad var´ıa ∆R = 4 %.
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5.3.1. Aplicaciones
El feno´meno SPR es conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su aplicacio´n
como sensores en bioqu´ımica es relativamente nuevo. El uso de el SPR como sensor fue
demostrado por primera vez en 1983 por Liedberg [18], desde entonces, la tecnolog´ıa de
sensores se ha desarrollado ra´pidamente primero como detector, y ma´s tarde como una
herramienta efectiva para mediciones en tiempo real y concretamente para analizar interac-
ciones biomoleculares (prote´ına-prote´ına, droga-prote´ına, prote´ına-ADN, ADN-ADN,...).
Las a´reas de investigacio´n incluyen: reconocimiento inmunolo´gico, transductores de sen˜al,
test de drogas, test microbiolo´gicos, ana´lisis de sangre, ana´lisis de ADN, etce´tera.
Hoy en d´ıa, los sensores SPR forman parte fundamental de los laboratorios de hospitales
y centros de investigacio´n de distintos campos. Existen numerosas empresas que se dedican
al desarrollo y fabricacio´n de estos sensores, como Nicoya, SensiQ o Bio-Rad entre otras.
El taman˜o y coste de estos equipos puede variar, pero uno t´ıpico puede medir 50x90x50
cm y costar 4000 euros [19].
Figura 5.9: Esquema de un sensor SPR
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Cap´ıtulo 6
Sensor basado en la configuracio´n
Kretschmann
6.1. Introduccio´n: sensor basado en nuevas tecnolog´ıas
Despue´s de haber introducido los conceptos de plasmo´n de superficie, resonancia de
plasmones de superficie y grating couplers, abordaremos el objetivo fundamental de este
trabajo, que es el disen˜o de un sensor SPR en o´ptica integrada, reduciendo su taman˜o y
su precio gracias a la miniaturizacio´n y a la produccio´n en masa. El concepto original de
este sensor se basa en utilizar como base la configuracio´n Kretschmann que hemos visto
en el apartado anterior, donde la la´mina de metal se ilumina desde debajo y el plasmo´n se
excita encima, siendo ese lado donde se colocan las muestras a medir. La diferencia esta´
en como se ilumina esta la´mina. Mientras que en la configuracio´n original y en todos los
sensores del mercado que la siguen utilizan un la´ser monocroma´tico que ilumina un prisma
cristalino (cristal BK7 o cuarzo, principalmente), en nuestro disen˜o utilizaremos un grating
coupler para crear un haz con el a´ngulo requerido que excite el plasmo´n y otro que acople
la reflexio´n a otra gu´ıa de ondas para su deteccio´n. En lo referente a las frecuencias, la idea
principal es realizarlo a λ = 1550nm ya que es la longitud de onda ma´s utilizada en las co-
municaciones o´pticas, mientras que los sensores comerciales utilizan frecuencias cerca del
infrarrojo (600-800 nm de longitud de onda). Sin embargo, realizaremos el estudio para 5
longitudes de onda distintas para obtener unos resultados ma´s completos. El disen˜o se rea-
lizara´ utilizando el SOI como sustrato, aunque como veremos habra´ que cambiar la gu´ıa de
ondas de silicio por una de nitruro de silicio (Si2N3) para las longitudes de onda ma´s bajas.
En la fig.: 6.1 podemos ver co´mo quedar´ıa este disen˜o de manera conceptual. La luz,
que proviene por una de las gu´ıas de onda, se acopla hacia la la´mina de oro con cierto
a´ngulo previamente determinado gracias al primero de los dos grating couplers. Este haz,
al chocar con la la´mina de oro excitara´ una resonancia de plasmones de superficie en la
parte superior de la la´mina. En condiciones ideales no deber´ıa existir un haz reflejado,
pero de haberlo ser´ıa de una potencia mucho menor que el del haz incidente. Este haz
reflejado llegar´ıa hasta el segundo grating coupler donde se volver´ıa a acoplar a un modo
en la gu´ıa de ondas hasta llegar al detector. En cuanto a los materiales, como hemos dicho
utilizaremos el sustrato SOI, que esta´ compuesto por una base de silicio (Si), una capa
intermedia de o´xido de silicio (SiO2) y por u´ltimo la capa que formara´ las gu´ıas de onda
de silicio. Al tener que colocar la la´mina de oro a cierta altura obliga a tener un material
intermedio para poder depositar encima el oro, para lo cual hemos elegido el o´xido de
silicio, ya que es transparente a las frecuencias estudiadas.
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Figura 6.1: Esquema del sensor a disen˜ar.
En este esquema, lo primero sera´ estudiar el feno´meno de la resonancia de plasmones
para las condiciones de partida (frecuencia y materiales) para obtener el a´ngulo o´ptimo.
6.2. Estudio del SPR
Como hemos dicho al principio del cap´ıtulo, lo primero sera´ determinar las condiciones
de resonancia para luego disen˜ar los grating couplers en funcio´n de esas condiciones. Para
ello a continuacio´n estudiaremos como se propaga y se excitan los plasmones de superficie.
La estructura ma´s simple donde se puede dar esta resonancia de plasmones consiste en
la interfaz entre un metal semi-infinito con una permitividad compleja εm = εm′+ iεm′′ y
un diele´ctrico semi-infinito con permitividad εd = εd′+ iεd′′, donde εj ′ y εj ′′ son las partes
real e imaginaria de εj (j es d o m). Un ana´lisis de las ecuaciones de Maxwell con unas
condiciones de contorno apropiadas sugieren que esta estructura puede soportar solamente
un modo de propagacio´n de un campo electromagne´tico, un plasmo´n de superficie. El
plasmo´n de superficie es un modo transversal magne´tico (TM), por lo tanto su vector
de intensidad de campo magne´tico sera´ perpendicular a la direccio´n de propagacio´n y
paralelo a la interfaz entre el metal y el diele´ctrico. Atendiendo a las ecuaciones C.19,
C.27, si usamos un sistema de coordenadas cartesiano donde el metal ocupa la regio´n
z < 0 y el plasmo´n se propaga en la direccio´n del eje x, el vector de la intensidad del
campo magne´tico ~H del plasmo´n puede escribirse como [20]:
~Hj = (o, ~Hj , 0)j = (0, 1, 0)A · exp[−αjz + i(βx− ωt)] (6.1)
donde ω es la frecuencia angular, t es el tiempo, β es la constante de propagacio´n,
αj =
√
β2 − (ωc )2εj , donde j es m para el metal y d para el diele´ctrico. El vector del
campo ele´ctrico es perpendicular al del campo magne´tico y se puede calcular a partir del
vector de intensidad magne´tica con las ecuaciones de Maxwell. Un perfil t´ıpico del campo
magne´tico se observa en la figura 6.2. La intensidad del campo magne´tico alcanza su ma´xi-
mo en la interfaz entre el metal y el diele´ctrico y decae hacia ambos lados. La atenuacio´n
en la direccio´n perpendicular a la interfaz metal-diele´ctrico se caracteriza por la profundi-
dad de penetracio´n, que es la distancia desde la interfaz hasta que el campo decae por un
factor de e. La profundidad de penetracio´n depende de la longitud de onda y permitividad
de los materiales en juego. La profundidad de penetracio´n en el lado del diele´ctrico de un
plasmo´n de superficie entre una la´mina de oro y un diele´ctrico con nd = 1,32 aumenta con
la longitud de onda y unos valores t´ıpicos son de 100 a 600 nm en la regio´n de longitudes
de onda de 600 a 1000 nm.
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(a) Perfil del campo ele´ctrico (Ex) (b) Perfil del campo magne´tico (Hy)
Figura 6.2: Perfil del modo del plasmo´n de superficie para λ = 800nm [8].
La constante de propagacio´n de un plasmo´n en la interfaz metal-diele´ctrico se puede
expresar como:
βSP =
ω
c
√
εdεm
εd + εm
=
2pi
λ
√
εdεm
εd + εm
(6.2)
Donde c es la velocidad de la luz en el vac´ıo y λ es la longitud de onda en el vac´ıo (Ec.:
C.36). Si la estructura no tiene pe´rdidas, εm′′ = εd′′ = 0, la ecuacio´n anterior representara´
un modo guiado solo si las permitividades εm′ y εd′ son de signo contrario y εm′ < −εd′.
Como normalmente las permitividades de los diele´ctricos son positivas, se requiere que la
parte real del metal sea negativa. Metales como el oro, la plata y el aluminio cumplen
este requisito para las regiones del espectro visible y cercano al infrarrojo. Estos metales
tambie´n tienen una parte imaginaria de la permitividad considerable, lo que causa que el
plasmo´n tenga una parte imaginaria distinta de cero. Esta parte imaginaria se asocia con
la atenuacio´n del plasmo´n en la direccio´n de propagacio´n. La constante de propagacio´n
esta´ relacionada con el ı´ndice efectivo nef y la atenuacio´n b como:
nef =
c
ω
Re{βSP }, b = 0,2
ln10
Im{βSP } (6.3)
Donde Re{} y Im{} denotan las partes real e imaginaria de un nu´mero complejo; la
atenuacio´n b esta´ dada en dBcm−1 si β esta dada en m−1 (Ec.: C.32, C.33).
Plasmones de superficie Long-Range y Short-Range
Una estructura planar que consiste en una capa gruesa de metal entre dos diele´ctricos
semi-infinitos soporta dos plasmones de superficie independientes, uno en cada interfaz del
metal. Pero si la la´mina meta´lica se hace fina (del orden de 70 nm o menor), ambos plas-
mones pueden interactuar entre si dando lugar a una mezcla de modos electromagne´ticos:
plasmones de superficie sime´tricos y antisime´tricos. Las caracter´ısticas de estos plasmones
se pueden derivar de las ecuaciones de Maxwell [20]. El plasmo´n de superficie sime´tri-
co tiene una constante de propagacio´n y de atenuacio´n que aumenta con el grosor de la
la´mina meta´lica. Al contrario, la constante de propagacio´n y la atenuacio´n del plasmo´n
antisime´trico disminuye con el grosor de la la´mina. El plasmo´n sime´trico tiene una atenua-
cio´n menor que el antisime´trico, por ello tambie´n recibe el nombre de plasmo´n de superficie
long-range, mientras que al antisime´trico se le llama tambie´n plasmo´n short-range.
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En la figura 6.3 podemos ver la distribucio´n la de intensidad magne´tica de los plasmo-
nes sime´tricos y antisime´tricos que se propagan sobre una la´mina de oro de 20 nm, con
un diele´ctrico ide´ntico a ambos lados. Como podemos observar, los perfiles son sime´tri-
cos o antisime´tricos respecto de la la´mina de metal. Tambie´n es notable como el campo
magne´tico del plasmo´n sime´trico penetra ma´s profundamente en el medio diele´ctrico que
el del plasmo´n antisime´trico.
(a) Perfil del plasmo´n sime´trico (b) Perfil del plasmo´n antisime´trico
Figura 6.3: Perfil del campo magne´tico (Hy) del plasmo´n de superficie para λ = 800nm
[8].
Excitacio´n de los plasmones de superficie
Una onda de luz puede acoplarse a un plasmo´n de superficie en una interfaz metal-
diele´ctrico si el componente del vector de onda que es paralelo a la interfaz coincide con la
constante de propagacio´n del plasmo´n de superficie. Como la contante de propagacio´n del
plasmo´n de superficie es mayor que el nu´mero de onda de la onda incidente en el diele´ctrico,
los plasmones de superficie no se pueden excitar iluminando perpendicularmente el metal.
El nu´mero de onda incidente se puede aumentar mediante la reflectividad total atenuada
(ATR en ingle´s) y la difraccio´n. Esto a dado lugar a unas estructuras que facilitan la
excitacio´n, la ma´s usada de ellas el la desarrollada por Kretschmann que ya hemos visto
anteriormente en la figura 5.8. En esta configuracio´n la onda de luz incide con cierto
a´ngulo con la la´mina meta´lica creando un campo evanescente al otro lado de la la´mina.
Controlando el a´ngulo de incidencia podemos hacer coincidir el nu´mero de onda de la onda
incidente con la constante de propagacio´n del plasmo´n:
2pi
λ
npsin(Θ) = Re{βSP } (6.4)
Si la hacemos coincidir, esta onda evanescente se puede acoplar a un plasmo´n de super-
ficie. En la ecuacio´n Θ denota el a´ngulo de incidencia, np denota el ı´ndice de refraccio´n del
diele´ctrico (np > nd) y βSP denota la constante de propagacio´n del plasmo´n de superficie.
Reescribiendo las ecuaciones 6.2, 6.3 y 6.4 tenemos:
ndsin(Θ) = nef (6.5)
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Donde np y nef denotan el ı´ndice del diele´ctrico y el ı´ndice efectivo del plasmo´n, respec-
tivamente. El ı´ndice efectivo del plasmo´n lo podemos calcular nume´ricamente gracias a la
herramienta FemSIM o anal´ıticamente aplicando el me´todo del I´ndice Efectivo explicado
en el anexo B, y con e´l el a´ngulo de incidencia, pero antes deberemos escoger el grosor de
la la´mina de oro.
En nuestro caso la estructura estara´ compuesta por un sustrato de SiO2 o s´ılice, una
la´mina de oro y aire por encima. Hemos escogido el cristal de s´ılice porque es pra´cticamente
transparente para el espectro visible y cercano al infrarrojo que comprende el rango de
frecuencias ma´s adecuadas para este tipo de sensor.
6.2.1. Estudio de la reflectividad con MATLAB
En esta seccio´n haremos un estudio de la reflectividad introducida en el anexo C para
varias longitudes de onda y grosores de la la´mina de oro para determinar los valores o´ptimos
para nuestro sensor. Brevemente, excitando los plasmones de superficie en la estructura
Kretschmann con el me´todo ATR (ve´ase la Fig.: 5.8), se puede definir la reflectividad como
el mo´dulo al cuadrado del coeficiente de reflexio´n de la luz (cociente entre intensidad de
luz reflejada por la estructura e intensidad de luz incidente):
rpmd =
rpm + rmdexp(2ikmxq)
1 + rpmrmdexp(2ikmxq)
(6.6)
R = |rpmd|2 (6.7)
donde rpm y kmx esta´n definidos en las ecuaciones C.46, C.47 y C.48. Creando un script
en Matlab que podemos ver en la pa´gina 67 podemos calcular la reflectividad en funcio´n
de varios para´metros. Una curva t´ıpica en funcio´n del a´ngulo ser´ıa como la mostrada en
la imagen 6.4.
Figura 6.4: Reflectividad en funcio´n del a´ngulo de incidencia
Como podemos ver, la reflectividad se mantiene muy cerca de la unidad excepto para
el a´ngulo donde se la luz incidente se acopla con el plasmo´n de superficie, entonces la
reflectividad baja bruscamente creando un valle muy estrecho y llegando a ser cero.
23
Las longitudes de onda y las permitividades de los materiales que estudiaremos apa-
recen en la tabla 6.1. En la tabla 6.2 podemos ver los distintos grosores de la la´mina de
oro que tendremos en cuenta.
Tabla 6.1: Valores iniciales para el estudio de la reflectividad (R)
λ(nm) εd (SiO2) εm (Au)
600 n2d = 2,1258 −8,4398 + i1,411
800 n2d = 2,1121 −20,622 + i2,015
1000 n2d = 2,1037 −38,126 + i3,4721
1330 n2d = 2,0927 −70,736 + i7,7601
1550 n2d = 2,0851 −96,958 + i11,503
Tabla 6.2: Grosores de la la´mina de oro a estudiar
Grosor (nm)
30
40
50
60
70
Para resaltar solamente los resultados ma´s relevantes y no presentar aqu´ı demasiadas
curvas y gra´ficos, mostraremos el estudio de los diferentes grosores para una longitud de
onda, viendo como el grosor puede afectar a la reflectividad, y para el resto de longitudes
de ondas mostraremos solo el grosor o´ptimo.
Figura 6.5: Reflectividad en funcio´n del a´ngulo de incidencia y del grosor del oro con
λ = 600nm
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Para la longitud de onda de 600 nano´metros, si dibujamos diferentes curvas para di-
ferentes grosores podremos observar la influencia del grosor en la reflectividad. Un grosor
muy pequen˜o crea una respuesta poco abrupta aunque puede alcanzar un mı´nimo de re-
flexio´n aceptable. Por otro lado, un grosor demasiado grande provocara´ que apenas se
acople el plasmo´n de superficie, por lo que el valle podra´ ser estrecho pero no alcanzara´
un mı´nimo u´til para nuestro propo´sito. En nuestro ejemplo, como vemos en la imagen 6.5,
un grosor de 60 nm proporciona el valle ma´s estrecho y profundo, siendo esta respuesta
la ideal en este tipo de sensores. Tambie´n en este gra´fico podemos obtener el a´ngulo de
acoplamiento, identificando el mı´nimo valor de reflectividad a Θ = 47, 26o.
Despue´s de realizar el mismo estudio para las diferentes longitudes de onda, el grosor
o´ptimo var´ıa para cada longitud de onda. En la siguiente tabla podemos ver los resultados:
Tabla 6.3: Grosor o´ptimo y a´ngulo Θ obtenido con Matlab
λ(nm) Grosor o´ptimo (nm) Θ (grados)
600 60 47,26o
800 50 44,97o
1000 40 44,44o
1330 30 44,29o
1550 40 44,24o
Pasamos ahora a estudiar las diferentes respuestas segu´n la longitud de onda. En la
figura 6.6 podemos ver, para el grosor o´ptimo de cada una, la gra´fica de la reflectividad
para las distintas longitudes de onda.
Figura 6.6: Reflectividad en funcio´n del a´ngulo de incidencia y de la longitud de onda con
los grosores descritos en la tabla 6.4
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Como vemos en la gra´fica, al aumentar la longitud de onda el valle se hace ma´s estre-
cho, por lo que la longitud de onda o´ptima ser´ıa λ = 1550nm. Sin embargo, este estudio
es completamente teo´rico y la respuesta que podemos obtener con el simulador es nece-
saria para asegurar que estos resultados son fiables. Por eso, a continuacio´n, realizaremos
un estudio con la herramienta FemSIM para comprobar que el ı´ndice efectivo calculado
mediante la ecuacio´n 6.5 con los a´ngulos obtenidos previamente concuerdan con los que
esta herramienta proporciona. A continuacio´n utilizaremos el simulador FullWAVE para
comprobar que las curvas de reflectividad obtenidas con Matlab se acercan a la realidad.
Estas herramientas se han introducido en el anexo A.
6.2.2. Estudio del ı´ndice efectivo con FemSIM
Para el ca´lculo del ı´ndice efectivo del plasmo´n de superficie utilizaremos la herramienta
FemSIM, que calcula diferentes modos de propagacio´n en una estructura dada. Lo primero
que haremos sera´ disen˜ar la estructura con la herramienta CAD incorporada en la suite,
despue´s definiremos ciertos para´metros y finalmente FemSIM calculara´ los modos y sus
ı´ndices efectivos.
Para realizar el disen˜o simplemente abriremos el programa y crearemos una nueva
estructura. Para ello, dibujaremos en 3D nuestra estructura formada por una capa de
s´ılice y otra capa de oro. Para calcular correctamente el ı´ndice efectivo tendr´ıamos que
simular un espacio infinito para que el plasmo´n no se vea afectado por discontinuidades
y fronteras, pero como eso no es posible daremos a la estructura un taman˜o suficiente
(varias veces ma´s grande que la longitud de onda) y definiremos un dominio de simulacio´n
cuyo l´ımite este´ perfectamente adaptado (Perfectly Matched Layer o PML). Con esto
simularemos que ma´s alla´ de nuestro dominio la estructura se mantiene indefinidamente.
De esta manera bastara´ con tener un dominio varias veces mayor que la longitud de onda
para obtener un resultado fiable.
Figura 6.7: Ventanas del CAD Enviornment con la estructura disen˜ada
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En la imagen 6.7 podemos ver nuestra estructura. Para dibujarla hemos utilizado la
herramienta New segment para crear dos segmentos, y modificando sus propiedades les
hemos especificado las dimensiones, posicio´n, material y color.
Una vez hecho esto, definimos la longitud de onda y el grosor y especificamos los
para´metros de la simulacio´n en la ventana que podemos ver en la figura 6.8
Figura 6.8: Ventanas previa a la simulacio´n de FemSIM donde se le especifica para´metros
necesarios
Despue´s de comprobar que los datos introducidos son correctos, la simulacio´n comien-
za y terminara´ cuando haya calculado el nu´mero de modos especificado anteriormente. Al
terminar, podremos ver la distribucio´n de campo ele´ctrico y magne´tico para cada eje y
modo. Entre ellos encontramos el modo del plasmo´n de superficie que tiene su distribucio´n
caracter´ıstica ilustrados en la imagen 6.9. Esto se ha realizado para cada longitud de onda
y en la tabla 6.4 podemos ver el ı´ndice efectivo calculado mediante la ecuacio´n 6.5 y el
obtenido con FemSIM.
(a) A (b) b
Figura 6.9: Distribucio´n del campo ele´ctrico (Ez) y magne´tico (Hx) del modo del plasmo´n
de superficie para λ = 800nm.
Tabla 6.4: Comparacio´n del ı´ndice efectivo con Matlab y con FemSIM
λ(nm) nef con Matlab nef con FemSIM
600 1.0708 1.0609
800 1.0271 1.0250
1000 1.0155 1.0103
1330 1.0101 1.012
1550 1.0074 1.005
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Como podemos observar en la tabla 6.4 los valores del ı´ndice efectivo concuerdan,
con lo que podemos asegurar que el a´ngulo de incidencia calculado es correcto. Ahora
pasaremos a calcular la curva de la reflectividad mediante FullWAVE.
6.2.3. Estudio de la reflectividad con FullWAVE
Una vez conocido el grosor o´ptimo de la la´mina de oro podemos realizar las simulacio-
nes con FullWAVE para asegurar que los resultados obtenidos anteriormente son fiables.
Para ello obtendremos gra´ficas con la reflectividad para las diferentes longitudes de onda.
Sera´ necesario entonces disen˜ar la estructura ma´s conveniente.
La estructura a simular sera´ la mostrada en la figura 6.10. Como podemos ver, esta´
formada por una capa de SiO2 que actu´a como sustrato y una la´mina de de oro del gro-
sor o´ptimo para cada longitud de onda colocada encima. Al ser tan fina comparada con
el resto de la estructura, se muestra amplificada en el c´ırculo. Por otro lado tenemos la
la´mina naranja que actu´a como fuente y sera´ la encargada de crear el frente de ondas con
el a´ngulo adecuado y la la´mina verde, el monitor, que medira´ la potencia reflejada. Es
interesante saber que dependiendo del a´ngulo de incidencia el monitor se desplazara´ para
que el centro del frente de ondas coincida con el centro del monitor, y as´ı asegurar que
las medidas son fiables. Esto se consigue determinando la posicio´n del monitor en funcio´n
del a´ngulo, con una ecuacio´n sencilla de trigonometr´ıa podremos predecir donde debemos
colocar el monitor.
Figura 6.10: Estructura disen˜ada en FullWAVE para la medida de la reflectividad.
Una vez preparada la estructura realizaremos nuestras medidas mediante la herramien-
ta MOST, que permite realizar barridos para un rango de valores de distintas variables. Lo
que haremos sera´ realizar un barrido para diferentes valores del a´ngulo de incidencia por
cada longitud de onda. En la imagen 6.11 podemos ver la interfaz de esta herramienta. En
la pestan˜a Indep. vars seleccionamos las variables para las que deseamos hacer un barrido,
las medidas a realizar en cada simulacio´n las seleccionaremos en Measurements y si quere-
mos obtener alguna medida derivada de los resultados, podemos escribir las ecuaciones en
la pestan˜a Metrics. Entre otras opciones podemos seleccionar el me´todo de representacio´n
de los resultados (lineas, superficie,...).
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Figura 6.11: Interfaz de la herramienta MOST de RSoft.
Lo que haremos nosotros sera´ definir la variable Angle que controlara´ el a´ngulo de la
onda generada para poder realizar el barrido. Igual que hemos hecho en Matlab, FullWAVE
realizara´ una simulacio´n para cada a´ngulo en el rango de 42 a 50 grados, con incrementos
de 0.2 grados. En cada una, medira´ la potencia reflejada y ese valor sera´ la reflectividad.
En la imagen 6.12 podemos ver el campo final de una de estas simulaciones. La razo´n
por la que aparece girado es porque inicialmente el disen˜o estaba realizado as´ı, pero para
facilitar la visualizacio´n lo hemos volteado en las ima´genes anteriores.
Figura 6.12: Representacio´n del campo final en una simulacio´n de FullWAVE.
Una vez terminadas las simulaciones podemos ver el resultado para cada longitud de
onda en comparacio´n a la respuesta teo´rica en la figura 6.13
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(a) λ = 600nm (b) λ = 800nm
(c) λ = 1000nm (d) λ = 1330nm
(e) λ = 1550nm
Figura 6.13: Comparacio´n entre la reflectividad calculada con Matlab y la obtenida co
FullWAVE
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Es notable como los resultados obtenidos no coinciden con las curvas teo´ricas. Los
valles obtenidos no son tan profundos como en Matlab, aunque la posicio´n del mı´nimo
s´ı que coincide en todas las pruebas. Se observa, sin embargo, que a longitudes de onda
menores hay una mayor correspondencia con la curva teo´rica, acerca´ndose ma´s al mı´nimo
teo´rico, mientras que para las longitudes de onda mayores el valle es muy suave.
Para profundizar en estos resultados, decidimos preguntar a un compan˜ero del NTC si
pod´ıa confirmar estos resultados tan alejados de la teor´ıa. Realizo´ pruebas a λ = 1550nm
y sus resultados los podemos ver en la figura 6.14. Como vemos, a esta longitud de onda
y para el a´ngulo de acoplamiento calculado no existe mı´nimo en reflexio´n. Se aprecia un
campo muy de´bil al otro lado de la la´mina pero la mayor´ıa es campo que se dispersa ya
que el plasmo´n esta´ muy poco confinado (idealmente el plasmo´n deber´ıa extenderse unos
cientos de nano´metros en el aire como ma´ximo). Variando el grosor de la la´mina se observa
como si que disminuye la potencia reflejada aumentando tambie´n la onda que se dispersa.
Otro comportamiento interesante es la onda reflejada a lo largo de toda la la´mina. En los
apartados de resultados y conclusiones se analizara´ en ma´s detalle los resultados obtenidos
aqu´ı.
(a) Grosor de la la´mina: 50 nm (b) Grosor de la la´mina: 10 nm
Figura 6.14: Resultados proporcionados por un compan˜ero a λ = 1550nm.
6.3. Estudio del grating coupler
En este apartado se estudiara´ el disen˜o de un grating coupler a distintas longitudes de
onda como se ha hecho en el apartado anterior. El objetivo es determinar las longitudes
de onda o´ptimas que permitan el uso de esta estructura en el sensor y caracterizar dicha
estructura.
Para realizarlo se ha dividido el proceso en dos partes. En la primera parte haremos
un estudio preliminar que nos dara´ una idea de las magnitudes de los distintos para´metros
del grating coupler utilizando Matlab, mientras que en la segunda parte realizaremos los
disen˜os utilizando el CAD y simula´ndolo con FullWAVE para determinar su eficiencia y
optimizar su disen˜o.
El grating coupler planteado se realizara´ en dos tecnolog´ıas diferentes dependiendo de
la frecuencia. esto es debido a que la tecnolog´ıa SOI introducida en el cap´ıtulo anterior
utiliza una gu´ıa de ondas de silicio, material transparente a las longitudes de onda mas
altas, pero absorbente en las bajas, como podemos ver en la gra´fica del coeficiente de
absorcio´n del silicio en la imagen 6.15. Para estas longitudes de onda se ha optado por
utilizar una estructura similar a la del SOI, pero intercambiando la gu´ıa de silicio por una
de nitruro de silicio (Si2N3). Esta eleccio´n se debe a las propiedades o´pticas del material
que lo hacen o´ptimo para las longitudes de onda entre 600 y 800 nm y a su amplio uso en
gu´ıas de onda en foto´nica para esas frecuencias.
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Figura 6.15: Coeficiente de absorcio´n del Si
6.3.1. Ley de Bragg en MATLAB
En el anexo B hemos introducido el marco teo´rico y el proceso que existe a la hora
de disen˜ar un grating coupler. Para llevar este proceso a la pra´ctica hemos empezado por
disen˜ar un script de Matlab que, partiendo de unos valores iniciales conocidos, calcula el
resto de para´metros de la estructura del grating coupler que cumplira´ la ley de Bragg. el
script esta´ disponible en la pa´gina 68.
Para el disen˜o del grating coupler partiremos de ciertos para´metros que impondremos
como el a´ngulo de incidencia, de otros que vendra´n determinados por el tipo de oblea
utilizada, y otros lo estara´n por el proceso de fabricacio´n. El anexo B proporciona una
introduccio´n a los grating couplers, sus caracter´ısticas y su funcionamiento necesarias para
este apartado. Los valores de los que disponemos por el momento son:
Gu´ıa de onda Sustrato Recubrimiento λ Θ
250 nm (Si) 3 µm (SiO2) SiO2 1550 nm 44.24
o
250 nm (Si) 3 µm (SiO2) SiO2 1330 nm 44.29
o
250 nm (Si) 3 µm (SiO2) SiO2 1000 nm 44.44
o
250 nm (Si2N3) 3 µm (SiO2) SiO2 800 nm 44.97
o
250 nm (Si2N3) 3 µm (SiO2) SiO2 600 nm 47.26
o
Tabla 6.5: Valores iniciales para el ca´lculo de para´metros del grating coupler
Los grosores de las capas de Si, Si2N3 y SiO2 esta´n determinados por la oblea, el
recubrimiento nos servira´ para poder depositar la la´mina de oro encima, las longitudes de
onda y a´ngulos de incidencia vienen determinados por el estudio que estamos realizando.
Quedara´n por determinar entonces el periodo ∆, la profundidad de los dientes ed y el
factor de forma ff . El periodo lo calcularemos utilizando las ecuaciones desarrolladas en
el anexo C. La profundidad de los dientes, ed tendra´ un valor por defecto de ed = 0,08nm
para la gu´ıa de silicio y ed = 0,25nm para la de nitruro de silicio, junto con el factor de
forma ff , el cual valdra´ por defecto 0,5. La eleccio´n de dos valores diferentes de profun-
didad se debe al contraste de ı´ndices entre la gu´ıa y el sustrato/revestimiento. Al usar
gu´ıa de silicio el contraste es mayor, por lo que una menor perturbacio´n de la gu´ıa afec-
tara´ ma´s que la misma perturbacio´n en la gu´ıa de nitruro de silicio, ya que el contraste
de ı´ndices es menor. Claramente, la profundidad de los dientes oscilara´ entre 0 nm (no
se excava en la gu´ıa) y el grosor de Si, 220 nm (dejar´ıamos al descubierto la capa de SiO2).
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Uno de los valores que deberemos conocer para calcular el resto de para´metros sera´
el ı´ndice efectivo del grating coupler. E´ste lo calcularemos utilizando el me´todo de I´ndice
Efectivo, EIM por sus siglas en ingle´s. Para ello supondremos que el grating coupler tiene
una anchura infinita, y aunque en la pra´ctica no sea as´ı, al ser su anchura mucho mayor
que la longitud de onda (una anchura t´ıpica es 12 µm) esta suposicio´n no altera apenas
el resultado.
Una vez calculado el ı´ndice efectivo, podemos calcular el periodo del grating coupler
mediante la ecuacio´n:
nc · sin(Θ) = neff − λ
∆
(6.8)
Donde nc denota el ı´ndice del revestimiento, Θ el a´ngulo, λ la longitud de onda central,
∆ el periodo y neff el ı´ndice que acabamos de calcular. En la tabla 6.6 podemos ver los
valores del ı´ndice efectivo y el periodo para cada longitud de onda.
λ neff ∆ (µm)
600 nm 1.7575 0.8738
800 nm 1.6577 1.2686
100 nm 2.7708 0.5697
1330 nm 2.2455 1.0767
1550 nm 1.9989 1.5633
Tabla 6.6: Valores del ı´ndice efectivo del grating coupler
6.3.2. Disen˜o del grating coupler con FullWAVE
Una vez ya tenemos los valores iniciales lo u´nico que queda es optimizar variando los
valores de ff y ed. Para ello deberemos disen˜ar el grating coupler para simularlo con
FullWAVE y poder tomar las medidas necesarias y as´ı optimizar los valores. El disen˜o que
se realizar´ıa en el CAD ser´ıa el de la figura 6.16a.En ella vemos el sustrato de Si, la capa
de SiO2 y encima la gu´ıa de ondas. Vemos como despue´s de cierta distancia en la gu´ıa co-
mienza la estructura perio´dica del grating coupler apareciendo los dientes caracter´ısticos.
Colocando los monitores adecuadamente seremos capaces de medir la potencia acoplada
hacia arriba y su a´ngulo, as´ı como tambie´n la potencia que se pierde hacia el sustrato y la
potencia reflejada. En la imagen 6.16b podemos ver una representacio´n de los ı´ndices de
refraccio´n de los diferentes materiales.
Grating Coupler a λ = 1550nm
Comenzaremos por la longitud de onda ma´s alta ya que es en la que hay una literatura
ma´s abundante. Esto es debido a que la mayor´ıa de dispositivos foto´nicos que incluyen
este tipo de estructuras se disen˜an para longitudes de onda en tercera ventana.
El procedimiento que seguiremos sera´ introducir los valores obtenidos en Matlab y
verificar que se comporta como esperamos. Para ello verificaremos que el a´ngulo es el es-
perado, mediremos la potencia acoplada hacia arriba y veremos si este acoplamiento se
realiza de manera muy dispersa a lo largo del grating coupler o lo hace de manera ma´s
directiva. Para verificar el a´ngulo obtendremos la gra´fica de campo lejano donde podremos
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(a) Estructura 2D simulada en FullWAVE
(b) Representacio´n de los ı´ndices de refraccio´n del grating
coupler.
Figura 6.16: Estructura del grating coupler.
ver la amplitud y la fase del campo que atraviesa un plano en funcio´n del a´ngulo, una
medida muy u´til para tener una medida cualitativa sobre que a´ngulo tiene el campo que
atraviesa un plano. Al ser una medida cualitativa, la amplitud no refleja la fraccio´n de
potencia acoplada hacia arriba. En la gra´fica 6.17 vemos como de toda la potencia que se
radia hacia arriba, toda se concentra alrededor de un a´ngulo central de 44.24o.
Figura 6.17: Amplitud del campo lejano para el grating coupler a λ = 1550nm
En la figura 6.18 podemos ver el campo electromagne´tico resultante de la simulacio´n.
Como vemos la onda que se acopla esta´ localizada tiene un frente de ondas estrecho donde
se encuentra la mayor parte de la potencia, lo cual es deseable para nuestra aplicacio´n.
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Figura 6.18: Representacio´n del campo para el grating coupler a λ = 1550nm
Finalmente hemos realizado una gra´fica (figura 6.19) para ver las pe´rdidas de inser-
cio´n variando la frecuencia. El ma´ximo se encuentra a λ = 1550nm y la potencia que se
acopla hacia arriba es aproximadamente −3,5dB, lo que equivale a un 45 % de la potencia
inyectada.
Figura 6.19: Pe´rdidas de insercio´n para el grating coupler a λ = 1550nm (dB)
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Grating Coupler a λ = 1330nm
Para λ = 1330nm hemos realizando el mismo estudio habiendo cambiado los valores
necesarios (longitud de onda y periodo). Los resultados los hemos recogido en la figura 6.20.
(a) Amplitud del campo lejano (b) Representacio´n del campo
(c) Pe´rdidas de insercio´n (dB)
Figura 6.20: Resultados obtenidos para el grating coupler a λ = 1330nm
Los resultados obtenidos son muy similares, pero vemos que la potencia acoplada es
menor en este caso, siendo un 33 %, o -4.8 dB.
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Grating Coupler a λ = 1000nm
Repetiremos el proceso para λ = 1000nm.
Los resultados los hemos recogido en la figura 6.21. Como podemos ver, si colocamos
los valores y simulamos, el resultado obtenido es mas bien pobre: un rendimiento del 25 %
de manera dispersa. En este caso optimizaremos la estructura variando los para´metros
ed y ff . Teniendo en cuenta que un cambio en estos valores afecta al a´ngulo en que se
acopla la luz, deberemos comprobar que el rendimiento aumenta manteniendo el a´ngulo.
La optimizacio´n la llevamos a cabo con la herramienta MOST, ya usada en otras partes del
proyecto. Tras realizar un barrido en las dos variables midiendo la potencia que atraviesa
el sensor, obtenemos una gra´fica como la mostrada en 6.22.
(a) Amplitud del campo lejano (b) Representacio´n del campo
Figura 6.21: Resultados obtenidos para el grating coupler a λ = 1000nm antes de optimizar
Figura 6.22: Resultados de la optimizacio´n a λ = 1000nm
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Una vez analizados los resultados, se determina que los valores o´ptimos son ed = 140nm
y ff = 0,5. Con estos valores la potencia acoplada ha aumentado hasta llegar al 36 %, o
-4.5 dB, como se ve en los resultados en 6.23. Au´n as´ı, el campo es muy disperso y eso
har´ıa muy dif´ıcil su utilizacio´n para la excitacio´n de plasmones de superficie.
(a) Amplitud del campo lejano (b) Representacio´n del campo
(c) Pe´rdidas de insercio´n
Figura 6.23: Resultados obtenidos para el grating coupler a λ = 1000nm despue´s de
optimizar
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Grating Coupler a λ = 800nm
Para λ = 800nm cambiamos de material, pasando a utilizar Si2N3 en lugar de Si
para la gu´ıa de ondas. Esto tiene una consecuencia muy clara. Mientras que el silicio tiene
un ı´ndice de refraccio´n de nSi ' 3,5, el nitruro de silicio tiene nSi2N3 ' 2. En este tipo
de estructuras el contraste entre los ı´ndices de refraccio´n de las distintas partes juega un
papel fundamental, y con este cambio este contraste disminuye notablemente, por lo que
es mucho ma´s complejo conseguir resultados como los anteriores, con acoplamientos del
30 al 45 % de la potencia. Es comu´n recurrir a alteraciones en la estructura, an˜adiendo
materiales o reflectores que ayuden a conseguir una mayor eficiencia [21] [22]. Sin embargo,
en este proyecto se busca realizar una estructura que sea sencilla y sea posible de fabricar
en masa, lo que limita las opciones para optimizar la misma.
Comenzaremos entonces por introducir los valores obtenidos con Matlab. Como vemos
en los resultados de la figura 6.24, el cambio de la profundidad de los dientes ha sido u´til,
porque au´n habiendo excavado por completo, la onda es guiada hasta 20 µm, lo cual es
una longitud muy grande para un sensor como el que planteamos. Hemos visto como esta
longitud ha ido aumentando al disminuir la longitud de onda.
(a) Amplitud del campo lejano (b) Representacio´n del campo
Figura 6.24: Resultados obtenidos para el grating coupler a λ = 800nm
Analizando los resultados de la figura 6.25, vemos como se acopla un total de 30 %,
o -5.2 dB, estando muy disperso, aunque de manera homoge´nea a lo largo del grating
coupler.
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Figura 6.25: Pe´rdidas de insercio´n para el grating coupler con una longitud de onda central
λ = 800nm
Grating Coupler a λ = 600nm
Para λ = 600nm seguiremos el mismo procedimiento que con la longitud de onda an-
terior. Los resultados se muestran en la figura 6.26 y 6.27.
(a) Amplitud del campo lejano (b) Representacio´n del campo
Figura 6.26: Resultados obtenidos para el grating coupler a λ = 600nm
En este caso s´ı que podemos observar que el frente de ondas se acopla de forma ma´s
compacta, lo que es conveniente para nuestra aplicacio´n. Esto es debido a que el contraste
entre los ı´ndices es mayor que en el caso anterior, mejorando las condiciones para que se
acople la luz. Sin embargo, volvemos a ver un incremento en la longitud necesaria pa-
ra que toda la potencia se acople, hacia arriba o hacia abajo. El rendimiento tambie´n es
algo mayor, 34 % o -4.6 dB, pero sigue siendo ma´s bajo que los obtenidos con λ = 1550nm.
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Figura 6.27: Pe´rdidas de insercio´n para el grating coupler con una longitud de onda central
λ = 600nm
6.4. Disen˜o del prototipo
En los anteriores apartados hemos disen˜ado las distintas estructuras de nuestro sensor
por separado. En esta parte las uniremos para crear el sensor descrito al principio del
cap´ıtulo y realizaremos un estudio para determinar su sensibilidad.
La aproximacio´n que hemos seguido al disen˜arlo por partes se debe principalmente
a la velocidad de simulacio´n. Simular dominios grandes con estructuras no perio´dicas o
complejas requiere mucho ma´s tiempo que simular pequen˜as partes de el mismo disen˜o
por separado.
Como vimos al principio del cap´ıtulo el sensor constara´ de dos grating couplers, un
sustrato y una la´mina de oro. Se puede observar el montaje en el esquema de la figura
6.28.
Figura 6.28: Esquema del sensor.
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Despue´s de analizar los resultados, concluimos que la longitud de onda o´ptima para la
realizacio´n del sensor es λ = 800nm, por lo que disen˜aremos el sensor a esa longitud de
onda y mediremos su sensibilidad. La eleccio´n se debe a que los plasmones de superficie
dan una mejor respuesta para las longitudes de onda bajas, siendo esta respuesta nula
para las ma´s altas. Por otro lado, el grating coupler a λ = 800nm no es el mejor, pero es
preferible tener un frente de ondas disperso y homoge´neo que tener la potencia distribuida
irregularmente en el frente de ondas.
6.4.1. Sensor a λ = 800nm
Para la realizacio´n del sensor se ha utilizado como base el disen˜o del grating coupler,
se ha ampliado el dominio de simulacio´n y se ha an˜adido la la´mina de oro encima de la
capa de o´xido de silicio. A la hora de colocar el segundo grating coupler se ha realizado
un ca´lculo previo para determinar por un lado la separacio´n entre la gu´ıa de ondas y la
capa de oro y por otro la distancia a la que hay que colocar el segundo grating coupler.
Una vez aclaradas las distancias se termina de disen˜ar quedando como en la figura 6.29.
Figura 6.29: Sensor disen˜ado en la herramienta CAD
Al simularlo, vemos que la respuesta no es la esperada. No hay resonancia de plasmo-
nes de superficie y el campo, como hab´ıamos visto en las simulaciones del grating coupler
esta´ muy disperso. No sabemos realmente cual es la razo´n por la que los plasmones no
se exciten, aunque una potencia insuficiente o demasiado dispersa se plantean como las
razones ma´s probables. Para descartar un fallo a la hora de caracterizar la resonancia de
plasmones de superficie decidimos hacer un estudio realizando una estructura Kretsch-
mann. Esta consiste en un prisma con una la´mina de oro encima como se ve en la figura
6.30a.
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(a) Estructura disen˜ada en CAD (b) Representacio´n del campo al simular la estructura.
Figura 6.30: Simulacio´n de la configuracio´n Kerstchmann en FullWAVE.
Despue´s de simular su comportamiento comprobamos que el a´ngulo previamente cal-
culado s´ı que concuerda con el a´ngulo que crea una resonancia de plasmones y un mı´nimo
en reflexio´n. Sin embargo esta estructura no es realizable, ya que el prisma esta ”flotan-
do”sin nada que lo sustente, por lo que realizamos otra prueba colocando un sustrato de
o´xido de silicio en la segunda mitad, como vemos en la figura 6.31a. Al simular con esta
configuracio´n nos damos cuenta de algo interesante. En la figura 6.31b podemos ver que,
despue´s del frente de ondas reflejado principal, aparece un frente de ondas ma´s de´bil en la
misma direccio´n, y este dura hasta que el plasmo´n se ha atenuado del todo.
(a) Estructura disen˜ada en CAD (b) Representacio´n del campo al simular la estructura.
Figura 6.31: Simulacio´n de la configuracio´n Kerstchmann alterada en FullWAVE.
Despue´s de realizar y analizar estas simulaciones, pasamos a describir los resultados
obtenidos.
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6.5. Resultados
En este apartado expondremos los resultados obtenidos a lo largo de los diferentes
estudios. Los agruparemos en tres categor´ıas para una mayor claridad.
6.5.1. Resultados del estudio del SPR
Los resultados obtenidos tras estudiar la resonancia de plasmones de superficie a dife-
rentes longitudes de onda son:
Una diferencia en el comportamiento obtenido de manera teo´rica y mediante simu-
laciones.
Un comportamiento ma´s acorde al teo´rico para las longitudes de onda ma´s bajas.
Un confinamiento muy bajo para las longitudes de onda ma´s grandes.
Un comportamiento rec´ıproco a todas las longitudes de onda. El plasmo´n excita una
onda reflejada a lo largo de la la´mina de oro.
6.5.2. Resultados del estudio del grating coupler
Los resultados obtenidos tras el estudio del grating coupler a diferentes longitudes de
onda son:
Buen funcionamiento a 1550nm con una eficiencia del 45 % aproximadamente.
Una eficiencia mucho menor para λ = 1330nm (33 %) y λ = 1000nm (25 %) y un
acoplamiento ma´s disperso.
Para λ = 800nm y λ = 600nm no ha sido posible utilizar la estructura SOI, teniendo
que utilizar una gu´ıa de Si2N3.
Para las dos longitudes de onda anteriores, al tener un contraste de ı´ndices menor,
su eficiencia ha sido baja (∼33 %) y su acoplamiento muy disperso.
6.5.3. Resultados del disen˜o del prototipo
Despue´s de seleccionar la longitud de onda que ofrec´ıa los mejores resultados, los
resultados que hemos obtenido son:
Una excitacio´n de plasmones de superficie nula.
Una onda incidente muy dispersa debido al grating coupler hace dif´ıcil ver la onda
reflejada para medir su potencia.
Una limitacio´n muy grande a la hora de variar la longitud de onda o el a´ngulo a la
hora de realizar medidas.
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Cap´ıtulo 7
Conclusiones
Disen˜o del prototipo
Una vez finalizado el estudio y habiendo expuesto los resultados obtenidos en las di-
ferentes etapas, en este apartado expondremos las conclusiones de este trabajo de fin de
grado.
Disen˜o del sensor propuesto
Se ha desarrollado un estudio teo´rico y de simulacio´n nume´rica sobre la o´ptica inte-
grada y los distintos componentes que ma´s se utilizan en los circuitos o´pticos integrados.
Se ha centrado el estudio en los diferentes elementos foto´nicos que forman parte del sen-
sor propuesto. E´stos son la estructura SOI (silicio sobre aislante), las gu´ıas de silicio, las
gu´ıas de nitruro de silicio, Si2N3, y el grating coupler (acoplador de rejilla). Por otro lado
se ha estudiado el funcionamiento de los sensores basados en los plasmones de superficie
disponibles actualmente, enfoca´ndose en el feno´meno central, que es la resonancia de los
plasmones de superficie y como e´stos pueden utilizarse para el sensado. Se ha estudiado
como se pueden excitar y las estructuras ma´s comunes para ello, centra´ndose en la estruc-
tura Kretschmann en la que se basa el sensor propuesto.
Se ha realizado un estudio en el NTC de las dos partes ma´s importantes del sensor: la
resonancia de plasmones y el grating coupler. E´ste se ha llevado a cabo a diferentes longi-
tudes de onda para tener una visio´n ma´s completa de su comportamiento y poder escoger
ma´s tarde la que ofrec´ıa los mejores resultados. Al finalizar se ha disen˜ado el prototipo y
se ha simulado su respuesta obteniendo unos resultados negativos.
El sensor propuesto no se ha podido llevar a cabo por varias razones. La primera es la
incompatibilidad entre las dos estructuras. Mientras que el grating coupler ofrece la mejor
respuesta para λ = 1550nm y una respuesta mucho ma´s pobre para el resto de longitudes
de onda, la resonancia de plasmones de superficie ofrece los mejores resultados a longitudes
de onda bajas (λ = 600nm y λ = 800nm) y un resultado pe´simo a λ = 1550nm. Esto tiene
como consecuencia que, si escogemos una longitud de onda intermedia como solucio´n de
compromiso, como hemos hecho, la potencia de la onda incidente sea insuficiente y e´sta
este´ muy dispersa, haciendo muy dif´ıcil la excitacio´n de un modo plasmo´nico en el otro
lado de la la´mina de oro.
Otra razo´n ha sido el descubrimiento del comportamiento rec´ıproco del plasmo´n de
superficie. Esta reciprocidad disminuye la longitud recorrida por el plasmo´n sobre la la´mina
de metal, adema´s de crear reflexiones no deseadas que interferir´ıan con la onda reflejada.
Al disen˜ar este sensor para su fabricacio´n en masa, era necesario su construccio´n en capas
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uniformes y regulares, lo que hace muy dif´ıcil evitar este problema.
Alternativas
Lejos de tachar como imposible el disen˜o de un sensor de este tipo en un circuito o´ptico
integrado, existen alternativas que lo har´ıan posible mediante una estructura diferente.
Una de ellas ser´ıa utilizar una gu´ıa de ondas para excitar los plasmones. La la´mina de
oro se colocar´ıa directamente encima de la gu´ıa de ondas o separada una cierta distancia
(del orden de cientos de nano´metros) con una superficie rugosa muy parecida a un grating
coupler. Mediante un disen˜o cuidadoso de la gu´ıa y la la´mina de oro, se podr´ıan conseguir
la resonancia de plasmones y as´ı un sensor con las mismas caracter´ısticas que el propuesto
en este proyecto [19].
Propuestas de trabajo futuro
Para finalizar, expondre´ distintas l´ıneas de investigacio´n futura que pueden arrojar
ma´s luz sobre lo dicho anteriormente.
Explorar las diferentes configuraciones utilizadas en estos sensores puede dar informa-
cio´n muy u´til a la hora de escoger una de ellas para su posible miniaturizacio´n o incluso
disen˜ar una nueva estructura.
Un estudio a fondo de las herramientas disponibles en RSoft, profundizando en los
algoritmos y las ecuaciones utilizados, ser´ıa interesante a la hora de desarrollar modelos
teo´ricos ma´s fiables y cercanos a la realidad, ya que hemos visto que los modelos utilizados
en este proyecto no se han correspondido con los comportamientos reales (en el estudio de
los plasmones de superficie).
En definitiva, hoy en d´ıa el campo de los biosensores, circuitos integrados y foto´nica
esta´ en pleno desarrollo. En este momento es dif´ıcil encontrar sensores miniaturizados en
el mercado que ofrezcan unas prestaciones como las de los sensores de mayor taman˜o. Por
eso, en los pro´ximos an˜os la investigacio´n en esta rama de sensores se va a incrementar
significativamente creando muchas oportunidades de trabajo.
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Ape´ndices
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Ape´ndice A
Software de simulacio´n: RSoft
suite
Los simuladores han sido la principal herramienta para el estudio y el disen˜o del pro-
totipo. Los simuladores electromagne´ticos son herramientas que modelas la interaccio´n de
los campos electromagne´ticos con diferentes objetos y con el entorno.
Generalmente esto se consigue utilizando aproximaciones computacionalmente eficien-
tes de las ecuaciones de Maxwell y se utilizan en ca´lculos de rendimiento de antenas,
propagacio´n de ondas en entornos cerrados y ca´lculos de energ´ıa absorbida o radiada por
pequen˜as part´ıculas.
Para conseguir esto existen diferentes me´todos de ca´lculo, y hacer la eleccio´n correcta
es importante ya que una mala eleccio´n puede llevar a resultados incorrectos o a resultados
con un tiempo de computacio´n muy alto. Existen dos tipos de aproximaciones para resol-
ver las ecuaciones de Maxwell, en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo.
Los simuladores que utilizan me´todos en el dominio de la frecuencia se suelen utilizar para
ca´lculos en estructuras arbitrarias con materiales dispersivos, mientras que los que utilizan
me´todos en el dominio del tiempo permiten visualizaciones del comportamiento real de
los campos electromagne´ticos, se pueden simular anchos de banda mayores y tambie´n se
puede obtener informacio´n de la frecuencia mediante una transformada de Fourier. En
nuestro caso, vamos a centrarnos en dos me´todos que trabajan en el dominio del tiempo:
el Finite-Difference Time-Domain (o FDTD, por sus siglas en ingle´s), y el Finite element
method (FEM) [23].
Con el me´todo FDTD, el dominio de simulacio´n se discretiza en el espacio (creando
una malla) y en el tiempo, pudiendo variar el taman˜o de la malla y de los saltos de
tiempo. El sistema entonces resuelve las ecuaciones de Maxwell en cada punto de la malla
mediante diferencias finitas para calcular el campo ele´ctrico en un instante. Despue´s se
calcula el campo magne´tico para el instante siguiente y el proceso se repite sucesivamente.
Antiguamente este me´todo era poco utilizado debido a que requiere muchos recursos para
los ca´lculos, pero los avances hechos hasta ahora han permitido que este me´todo sea hoy
uno de los ma´s utilizados. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en un software
comercial, Fullwave de Synopsys, aunque tambie´n utilizaremos otro llamado Lumerical
para ciertos ca´lculos.
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El me´todo FEM tambie´n es nume´rico. Como el FDTD, discretiza el espacio dividendo
estructuras complejas en estructuras simples, por ejemplo tria´ngulos o paralelogramos,
resolviendo las ecuaciones en cada uno de ellos llegando al final a una solucio´n del sistema
completo.
Synopsys adquirio´ en 2012 la suite de Rsoft que incluye el programa utilizado. Esta
suite engloba varios programas de disen˜o y optimizacio´n para circuitos o´pticos y foto´nicos.
Estas herramientas esta´n disponibles en el NTC y por ello han sido seleccionadas para este
proyecto. A continuacio´n veremos una breve descripcio´n, obtenida gracias a los distintos
manuales [24], [25], [26], de los programas utilizados antes de pasar a centrarnos en los
programas principales.
RSoft CAD Enviornment: Es el nu´cleo de la suite. Este programa permite disen˜ar los
circuitos y estructuras, las condiciones de simulacio´n y las medidas a tomar, fuentes,
monitores... Esta´ integrado con el resto de programas y les proporciona todos los
datos necesarios.
FullWAVE: Es la herramienta de simulacio´n. Emplea el me´todo FDTD para estudiar
la propagacio´n de las ondas en estructuras creadas con RSoft CAD Enviornment.
FemSIM: Esta herramienta resuelve los modos utilizando el me´todo FEM y puede
calcular modos en cualquier tipo de cavidad o estructura.
MOST: Multi-variable Optimization and Scanning Tool es una herramienta para
optimizar valores y simular en un rango de valores.
WinPLOT: Esta herramienta es solamente un ”puente”que permite abrir y editar
los diferentes gra´ficos que proporcionan los anteriores simuladores.
RSoft CAD Environment
Como hemos dicho, RSoft CAD Environment es el nu´cleo de la suite, siendo e´ste el
programa donde se disen˜a la estructura a simular. Su interfaz es muy sencilla de entender:
una barra superior con menu´s, otra lateral con las herramientas disponibles y un espacio
central donde aparece la estructura en 2D o 3D, como podemos ver en la imagen A.1.
Aqu´ı podremos disen˜ar nuestra estructura an˜adiendo materiales que RSoft proporciona
en una biblioteca, podemos editar el dominio de simulacio´n, an˜adir fuentes y editar su
frecuencia o ancho de banda, direccio´n... establecer monitores en el espacio y seleccionar
las medidas a realizar, variar el taman˜o de la malla y el paso de tiempo. Una vez configurado
todo solo hay que comenzar la simulacio´n lanzando bien FemSIM o FullWAVE.
FullWAVE
El programa FullWAVE se encarga u´nicamente de la simulacio´n, dejando la visualiza-
cio´n de los resultados para WinPLOT. La interfaz, que podemos ver en la imagen A.2,
se compone de una ventana central donde aparece la estructura simulada y una visualiza-
cio´n en tiempo real del campo electromagne´tico y debajo una gra´fica con el valor de los
monitores. Estas visualizaciones son ”borradores 2poco precisos, sirviendo solamente para
tener una idea inicial de como se esta´ comportando.
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Figura A.1: Interfaz del programa CAD Enviornment
FemSIM
FemSIM es la herramienta utilizada para la resolucio´n de modos. Esta´ basada en el
me´todo FEM presentado anteriormente y puede calcular cualquier nu´mero de modos trans-
versales o en cavidades. En este proyecto lo utilizaremos para calcular el ı´ndice efectivo
del modo del plasmo´n de superficie en nuestra estructura diele´ctrico-metal-aire. Con es-
te ı´ndice efectivo podremos disen˜ar el grating coupler. En la imagen A.3 podemos ver la
interfaz del programa. En la parte central vemos la estructura a simular y podemos ver
el perfil del campo ele´ctrico o magne´tico del modo calculado y el ı´ndice efectivo de dicho
modo.
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Figura A.2: Interfaz del programa FullWAVE
Figura A.3: Interfaz del programa FemSIM
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Ape´ndice B
Disen˜o teo´rico de un grating
coupler
Es este anexo explicaremos las caracter´ısticas de un grating coupler y como disen˜arlo
para obtener un resultado deseado.
En la figura B.1 podemos ver un esquema de un grating coupler de dientes poco pro-
fundos en sustrato SOI. El grosor de la capa de o´xido y de la de silicio esta´n determinadas
por el tipo de oblea, habiendo distintas combinaciones disponibles. A menudo se an˜ade
tambie´n una capa de revestimiento (cladding en ingle´s) para proteger la capa de silicio
como se ve en la figura B.1.
Figura B.1: Esquema de un Grating coupler.
En la figura:
∆ denota el periodo de la rejilla, que representa la longitud del patro´n que se repite.
W denota el ciclo de trabajo, que es la anchura (width) de los dientes de la rejilla.
ff denota lo que podr´ıamos llamar factor de forma (fill factor en ingle´s), que se
define como ff = ∆/W .
Θ denota el a´ngulo incidente del grating coupler, que es el a´ngulo entre la onda
incidente y la normal a la superficie del grating coupler.
ed denota la profundidad de los dientes de la rejilla. En ingle´s se denomina etch
depth, lo que se podr´ıa traducir como profundidad del grabado o profundidad de los
dientes, ya que la rejilla se realiza excavando en la superficie de silicio.
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Podemos clasificar los grating couplers en funcio´n de dos caracter´ısticas. Si nos centra-
mos en la profundidad del grabado ed, podemos distingur los grating couplers de grabado
poco profundo donde ed es menor que el grosor de la capa de silicio, y de totalmente gra-
bados, donde ed es igual que el grosor de la capa de silicio. Por otra parte, si observamos el
a´ngulo Θ, distinguimos gratings verticales, cuando el haz incidente debe ser perpendicular
a la superficie del acoplador, y gratings oblicuos, donde este haz forma un a´ngulo mayor que
cero. En nuestro caso, disen˜aremos un grating coupler de grabado poco profundo y oblicuo.
En el cap´ıtulo 5 vimos como conseguir una gu´ıa de ondas en el sustrato SOI, quedando
una tira de silicio encima de la capa de o´xido. Si orientamos nuestro sistema de coordenadas
para que la interfaz entre el silicio y el revestimiento y entre el silicio y el o´xido quede en
el plano xz (mostrado en la figura B.2) y el modo guiado se propague en el eje z, entonces
los vectores de las ondas incidente reflejada y transmitida quedara´n en el plano yz. As´ı, el
plano yz sera´ el plano de incidencia. Los modos transversal ele´ctricos (TE) esta´n definidos
como aquellos que tienen el campo ele´ctrico perpendicular al plano de incidencia (eje x
en nuestro caso) y los modos transversal magne´tico (TM) se definen como los que tienen
el campo magne´tico perpendicular al plano de incidencia. En la pra´ctica no encontramos
modos TE o TM puros, sino cuasi-TE o cuasi-TM, pero en adelante omitiremos el prefijo
cuasi.
Figura B.2: Esquema de una gu´ıa de ondas en SOI
La constante de propagacio´n β se utiliza para representar el comportamiento de los
diferentes modos de la gu´ıa de ondas y se define:
β =
2 · pi
λ0
· neff (B.1)
donde λ0 denota la longitud de onda utilizada y neff denota el ı´ndice de refraccio´n efec-
tivo del modo. El ı´ndice efectivo se introduce para describir y comparar el confinamiento
de los modos de la gu´ıa de ondas y se define como:
neff =
c
vp
=
β
k0
(B.2)
donde c es la velocidad de la luz en el vac´ıo, vp es la velocidad de grupo del modo y
k0 denota el vector de onda en espacio libre (k0 = 2pi/λ).
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Ley de Bragg
En la figura B.3 se puede ver un esquema de la Ley de Bragg. Un vector de puntos se
colocan en el aire con una separacio´n d en la direccio´n del eje y. Una onda plana incide en
la estructura perio´dica y es reflejada por cada punto de manera que la porcio´n reflejada
por la segunda linea de puntos recorre una distancia extra de 2dsin(Θ) comparada con
la porcio´n reflejada por la primera fila de puntos. Dependiendo de la condicio´n de fase
se formara´n interferencias constructivas o destructivas. Las interferencias constructivas
ocurrira´n cuando la distancia extra sea igual a un nu´mero entero de veces la longitud de
onda de la onda incidente, esto es:
2 · d · sin(Θ) = m · pi (B.3)
donde m es un nu´mero entero, λ es la longitud de onda incidente y Θ es el a´ngulo de
incidencia.
Figura B.3: Ley de Bragg
En nuestro caso, podemos simplificar el grating coupler a una estructura unidimen-
sional y perio´dica. Asumiremos que la onda incidente es un modo propaga´ndose por la
gu´ıa de onda y su direccio´n de propagacio´n esta´ en el mismo plano que el grating y es
perpendicular a los dientes del grating. La fo´rmula general de la condicio´n de Bragg se
puede escribir como:
β − kz = m ·K (B.4)
donde β denota el vector de onda de la onda de entrada (β = 2pinwg/λ), nwg es el
ı´ndice de refraccio´n efectivo de la onda incidente, kz es la componente del vector de onda
de la onda difractada en la direccio´n de la onda incidente (kz = 2pinc/λ) y K = 2pi/∆,
que es determinada por la longitud del periodo de la estructura. Esta relacio´n se puede
apreciar en el diagrama de la fig.: B.4, donde se puede entender ma´s fa´cilmente.
La difraccio´n en un grating coupler se puede observar en las direcciones donde se
consiguen interferencias constructivas. Cada difraccio´n que se consigue con cierto valor de
m se llama difraccio´n de orden m:
neff ·∆− nc ·∆ · sin(Θ) = m · λ (B.5)
donde neff denota el ı´ndice efectivo del grating, nc denota el ı´ndice efectivo del modo
en el revestimiento (o el modo de la fibra en el caso de que haya una fibra o´ptica donde se
acopla). ∆ es el periodo del grating, Θ es el a´ngulo de difraccio´n, λ es la longitud de onda
de la luz incidente y m es un entero que indica el orden de la difraccio´n. Normalmente, el
orden utilizado es m = 1, por lo que la ecuacio´n se puede simplificar como:
55
Figura B.4: Diagrama de la condicio´n de Bragg
neff − nc · sin(Θ) = fracλ∆ (B.6)
Algo a considerar es que esta condicio´n de Bragg solo es exacta cuando se trata de un
grating infinito, lo que causara´ un comportamiento no ideal, pero al tratarse de estructuras
tan pequen˜as es factible disen˜ar un grating con suficientes periodos como para obtener un
resultado muy cercano al ideal.
I´ndice Efectivo
Para calcular el ı´ndice efectivo en la gu´ıa de ondas del SOI existen dos me´todos: el
Me´todo de I´ndice Efectico (EIM, por sus siglas en ingle´s) es un me´todo anal´ıtico con el que
se puede aproximar el valor de forma teo´rica, por otro lado, el Me´todo Finite-Difference
Time-Domain (FDTD) se sirve de los simuladores para calcular de forma nume´rica este
ı´ndice efectivo.
El EIM es u´til porque permite un ca´lculo ra´pido bajo ciertas condiciones. Es convenien-
te siempre que se quiera una primera aproximacio´n y se puedan realizar las simplificaciones
pertinentes.
Por otro lado, al disponer de herramientas de simulacio´n, el me´todo FDTD permite
calcular ı´ndices de estructuras ma´s o menos complejas e incluso tridimensionales con mucha
exactitud, algo que ser´ıa muy dif´ıcil mediante me´todos anal´ıticos. Para ello utilizaremos
el programa FemSIM que forma parte de la suite de RSoft. En el anexo A se explica para
que´ sirve cada programa y una breve explicacio´n de su interfaz.
Me´todo de I´ndice Efectivo
Para nuestro estudio con Matlab, hemos recurrido al EIM ya que permite un ca´lculo
ra´pido con las condiciones que tenemos. En este apartado explicaremos el desarrollo que
sigue este me´todo.
Para hallar el ı´ndice efectivo del grating coupler recurrimos a una simplificacio´n. Mien-
tras que la gu´ıa de ondas tiene una anchura t´ıpica de 500 nm, el grating coupler alcanza
en la mayor´ıa de los casos anchuras de 12 µm, lo que permite asumir que la anchura de la
gu´ıa, en nuestro caso el grating coupler, de la que queremos calcular su ı´ndice efectivo es
infinita o muy grande en comparacio´n con la longitud de onda. Esto nos permite simplifi-
car el ca´lculo del ı´ndice efectivo.
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El procedimiento para calcular el ı´ndice efectivo del grating coupler consta de tres
partes:
Calcular el ı´ndice efectivo del trozo de grating sin excavar.
Calcular el ı´ndice efectivo del trozo de grating excavado.
Hallar el ı´ndice efectivo del grating completo teniendo en cuenta los dos anteriores.
Para calcular el ı´ndice efectivo de una gu´ıa de anchura infinita (gu´ıa slab) hemos se-
guido el proceso descrito en [27] utilizando el script de Matlab que desarrollaron y esta´
incluido en el anexo 69.
Primero se definen los siguientes para´metros:
h1 =
√
n21 − n2eff (B.7)
g2 =
√
n2eff − n22 (B.8)
g3 =
√
n2eff − n23 (B.9)
Donde n1, n2 y n3 son los ı´ndices de refraccio´n de la gu´ıa, el sustrato y el recubri-
miento, respectivamente; y neff es el ı´ndice efectivo de la gu´ıa que queremos calcular. A
continuacio´n se definen las ecuaciones:
y1 =
g1
n21
· ( g2
n22
+ g3
n23
)
( g1
n21
)2 − g2·g3
n22·n32
(B.10)
y2 = tanh1 · k0 ·H (B.11)
Donde k0 = 2pi/λ0 y H es la altura de la gu´ıa. Una vez definidas, lo u´nico que queda
es igualarlas:
y1 = y2 (B.12)
Despejando obtenemos:
y1 − y2 = 0 (B.13)
Para resolver esta ecuacio´n, necesitaremos que se cumplan dos condiciones:
h1 · k0 ·H = (n+ 12) · pi
El numerador de y2 sea cero.
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Ape´ndice C
Modo de propagacio´n del SPR
En este ape´ndice desarrollaremos las ecuaciones de Maxwell para estudiar la propaga-
cio´n de los plasmones de superficie.
C.0.1. Teor´ıa de gu´ıas de onda planares en metal/diele´ctrico
Para este estudio, los campos magne´tico y ele´ctrico estara´n expresados como una suma
de dos contribuciones: una parte representara´ potencia que se gu´ıa lo largo de la gu´ıa de
onda y otra que representara´ la parte que se radia desde la gu´ıa de ondas de la manera
siguiente:
E(r, t) = EG(r, t) + ER(r, t), (C.1)
H(r, t) = HG(r, t) +HR(r, t), (C.2)
donde G y R denotan guiada y radiada, respectivamente. La parte guiada, a su vez,
puede ser expresada como una suma finita de modos guiados:
EG(r, t) =
∑
j
αjEj(r, t), (C.3)
HG(r, t) =
∑
j
αjHj(r, t), (C.4)
donde j es un nu´mero de modo (j = 1, 2, ...,M) y αj son las amplitudes de cada modo.
Los campos de cada modo Ej(r, t) y Hj(r, t) son soluciones de las ecuaciones de Maxwell
libres de fuentes:
∇× E(r, t) + µ∂H(r, t)
∂t
= 0, (C.5)
∇ · (µH(r, t)) = 0, (C.6)
∇×H(r, t)− ε0ε(r)∂E(r, t)
∂t
= 0, (C.7)
∇ · (ε0ε(r)H(r, t)) = 0, (C.8)
donde µ es la permeabilidad magne´tica, ε es la permitividad relativa (constante di-
ele´ctrica) del medio ε0 es la permitividad del vac´ıo. Para materiales no magne´ticos, la
permeabilidad magne´tica µ es igual a la del vac´ıo.
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Asumiendo una gu´ıa de ondas con materiales lineales e isotro´picos, podemos reducir
las ecuaciones de Maxwell a las ecuaciones vectoriales:
∆E(r, t)− ε0ε(r)µ0∂
2E(r, t)
∂t2
= ∇(E(r, t) · ∇ln(ε0ε(r))), (C.9)
∆H(r, t)− ε0ε(r)µ0∂
2H(r, t)
∂t2
= (∇× E)× (∇ln(ε0ε(r))), (C.10)
Si asumimos que la gu´ıa es constante en la direccio´n del eje z, y la dependencia temporal
de los vectores de campo es de la forma exp(−iωt), donde ω es la frecuencia angular e
i =
√−1, los campo de cada modo pueden expresarse de esta manera:
E = e(r, t)exp(i(βz − ωt)) = {et(x, y) + ez(x, y)z0}exp(i(βz − ωt)), (C.11)
H = h(r, t)exp(i(βz − ωt)) = {ht(x, y) + hz(x, y)z0}exp(i(βz − ωt)), (C.12)
donde β denota la constante de propagacio´n de un modo y el sub´ındice t denota la
componente transversal del vectores de campo. Para los campos modales descritos en las
ecuaciones C.11 y C.12, las ecuaciones de onda vectoriales se pueden reducir a:
{∆t + ω2εε0µ0 − β2}e = −{∇t + iβz}{et∇tln(εε0)}, (C.13)
{∆t + ω2εε0µ0 − β2}h = −(∇tln(εε0))× ({∇t + iβz}e). (C.14)
Estas ecuaciones de vectores de onda son una reestructuracio´n de las ecuaciones de
Maxwell para un perfil de ı´ndice refractivo aleatorio. Sujetas a los requisitos a los que
estos campos esta´n sujetos siempre y a una atenuacio´n suficientemente ra´pida a distan-
cias grandes, estas ecuaciones contienen toda la informacio´n necesaria para determinar los
campos modales y las constante de propagacio´n de todos los modos de la gu´ıa.
Consideremos una gu´ıa de ondas o´ptica formada por tres medios homoge´neos con un
perfil de permitividad:
ε(x) = ε3 = n
2
3, x > d, (C.15)
ε(x) = ε2 = n
2
2,−d ≤ x ≤ d, (C.16)
ε(x) = ε1 = n
2
1, x < −d, (C.17)
Donde d es la mitad del grosor de la gu´ıa de onda y εi y ni(i = 1, 2, 3) son en general
permitividades complejas e ı´ndices de refraccio´n. Orientando los ejes cartesianos como en
la figura C.1, los campos vectoriales dependen solo de x y z y las ecuaciones C.11 y C.12
se pueden escribir como:
E = e(x)exp(i(βz − ωt)), (C.18)
H = h(x)exp(i(βz − ωt)), (C.19)
En cada medio, el te´rmino ∇tlnε desaparece y los componente de cada eje cartesiano
satisfacen una ecuacio´n de onda simplificada:
{∆t + ω2εε0µ0 − β2}ei = 0, (C.20)
{∆t + ω2εε0µ0 − β2}hi = 0, (C.21)
donde i = x, y, z La solucio´n de las ecuaciones C.20 y C.21 lleva a dos conjuntos li-
nealmente independientes de modos.
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Figura C.1: Seccio´n de una gu´ıa de onda plana con saltos de ı´ndice
Un conjunto con hz = 0, llamado transversal magne´tico (TM); el otro conjunto con
ez = 0, llamado transversal ele´ctrico (TE). Sustituyendo los perfiles de campo de las ecua-
ciones C.18 y C.19 en las ecuaciones C.20 y C.21 respectivamente, lleva a las componentes
transversales de los vectores de campo:
∂2ey(x)
∂x2
+ (ω2εε0µ0 − β2)ey(x) = 0; for the TE modes , (C.22)
∂2hy(x)
∂x2
+ (ω2εε0µ0 − β2)hy(x) = 0; for the TM modes . (C.23)
En cada medio la solucio´n de la onda de las ecuaciones y se pueden expresar como una
combinacio´n lineal de funciones: exp(iκix) y exp(−iκix), donde κi = ω2εiε0µ0 − β2(i =
1, 2, 3). Las dema´s componentes no nulas de los campos vectoriales se pueden determinar
de las ecuaciones C.5 y C.7. Esto deja:
TE modes: ey(x) = a
+
i exp(iκix) + a
−
i exp(−iκix), (C.24)
hx(x) =
β
µ0ω
[a+i exp(iκix) + a
−
i exp(−iκix)], (C.25)
hz(x) = − κi
µ0ω
[a+i exp(iκix)− a−i exp(−iκix)], (C.26)
TM modes: hy(x) = b
+
i exp(iκix) + b
−
i exp(−iκix), (C.27)
ex(x) = − β
εiε0ω
[b+i exp(iκix) + b
−
i exp(−iκix)], (C.28)
ez(x) =
κi
εiε0ω
[b+i exp(iκix)− b−i exp(−iκix)], (C.29)
Fuera de la capa de la gu´ıa de ondas, los campos modales de la gu´ıa de ondas son
descritos por una sola de estas soluciones, y decaen exponencialmente con la distancia de
separacio´n de la gu´ıa. En consecuencia, en cada par de amplitudes a+1 y a
−
1 y a
+
3 y a
−
3 ,
una amplitud es igual a cero en los modos TE, y en cada par de amplitudes b+1 y b
−
1 y
b+3 y b
−
3 , una amplitud es igual a cero para los modos TM. Las condiciones de contorno
de las ecuaciones de Maxwell requieren que las componentes de los vectores de intensidad
del campo magne´tico y ele´ctrico paralelos a los l´ımites de la capa de la gu´ıa de onda
sean continuos en los l´ımites (x = d y x = −d). Estas condiciones presentan una serie
homoge´nea de cuatro ecuaciones con cuatro amplitudes inco´gnitas, que resulta una una
solucio´n no nula solamente si el determinante de la matriz de los coeficientes es igual a
cero.
61
Este requisito lleva a las ecuaciones de valor propio:
tan(κd) =
γ1
1
κ + γ3
3
κ
1− (γ1κ )(γ3κ )
; for the TE modes , (C.30)
tan(κd) =
γ1
ε2
κε1
+ γ3
ε2
κε3
1− (γ1ε2κε1 )(
γ3ε2
κε3
)
; for the TM modes , (C.31)
donde κ2 = ω2ε2ε0µ0 − β2 y γ21,3 = β2 − ω2ε1,3ε0µ0.
Despue´s de resolver las ecuaciones C.30 y C.31, los perfiles de campo se pueden de-
terminar sustituyendo los valores de las constantes de propagacio´n de los modos β en las
condiciones de contorno y calculando las amplitudes a+i y a
−
i para los modos TE, y b
+
i
y b−i para los modos TM (i = 1, 2, 3). Si el medio que constituye la gu´ıa es sin pe´rdidas
(ε1, ε2 y ε3 son nu´meros reales y positivos), las constantes de propagacio´n son tambie´n
reales. Las constantes de propagacio´n de los modos de una gu´ıa de ondas que contiene
materiales absorbentes (por ejemplo metal), son complejas. La constante de propagacio´n
esta´ relacionada con el ı´ndice efectivo modal nef y con la atenuacio´n modal b como sigue:
nef =
c
ω
Re{β} (C.32)
b = Im{β} 0,2
ln(10)
(C.33)
donde Re{} y Im{} denotan la parte real e imaginaria de un nu´mero complejo res-
pectivamente, y c denota la velocidad de la luz en el vac´ıo. La atenuacio´n modal b esta´ en
dBcm−1 si β se da en m−1.
C.0.2. Plasmones de superficie en gu´ıas Metal-Diele´ctrico
Una gu´ıa de ondas consistente en un metal semiinfinito con una permitividad compleja
εm = ε
′
m + iε
′′
m, y un diele´ctrico semiinfinito de permitividad εd = ε
′
d + iε
′′
d donde ε
′
i e ε
′′
i
son las partes real e imaginaria de εi (i es d o m), ve´ase la ilustracio´n C.2, puede ser el
caso l´ımite de la gu´ıa de tres capas vista en el apartado anterior, con un sustrato meta´lico,
un recubrimiento diele´ctrico y la capa que gu´ıa la onda con un grosor igual a cero.
Figura C.2: Una gu´ıa de ondas de metal-diele´ctrico
La constante de propagacio´n de los modos guiados en una estructura como esa son las
soluciones de las ecuaciones C.30 y C.31, done para un valor d = 0 se pueden reescribir
como:
γm = −γd; for the TE modes , (C.34)
γm
εm
= −γd
εd
; for the TM modes , (C.35)
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donde γ2i = β
2 − ω2µ0ε0εi (i es m o d). Mientras que la ecuacio´n de valor propio para
los modos TE no da ninguna solucio´n que pueda representar un modo guiado, la ecuacio´n
de los modo TM se puede reducir a:
β =
ω
c
√
εdεm
εd + εm
= k
√
εdεm
εd + εm
, (C.36)
donde c es la velocidad de la luz en el vac´ıo y k = 2pi/λ es el nu´mero de onda en
espacio libre, donde λ es la longitud de onda en espacio libre. Para un metal y diele´ctrico
sin pe´rdidas (ε′′d = ε
′′
m = 0). las ecuaciones C.35 y C.36 representan un modo guiado
siempre que las permitividades ε′m y ε′d sean de signos contrarios y que ε
′
m < −ε′d. A este
modo guiado se le llama a veces modo Fano [8]. Como la permitividad del diele´ctrico es
generalmente positiva, la parte real de la permitividad del metal tiene que ser negativa.
Para metales que siguen el modelo de electro´n libre:
εm = ε0(1−
ω2p
ω2 + iων
), (C.37)
donde ν es la frecuencia de colisio´n y ωp es la frecuencia de plasma:
ωp =
√
Ne2
ε0me
, (C.38)
donde N es la concentracio´n de electrones libres, y e y me son la carga y la masa
del electro´n. Este requisito solo se cumple para frecuencias menores que la frecuencia de
plasma del metal. Como se ve en la figura C.3, metales como el oro, la plata y el aluminio
tienen una parte real de la permitividad negativa en las regiones del espectro visible y
cercanas al infrarrojo.
La absorcio´n, que en la realidad siempre existe, introduce una parte imaginaria no nula
en la permitividad de los metales, figura C.3 (parte de abajo), y permiten la existencia
de modos incluso para ε′m > −εd. A estos modos tambie´n se les conoce como modos
evanescentes. Tienen una atenuacio´n muy alta y por ello son menos importantes en la
pra´ctica.
Si la parte real de la permitividad del metal es negativa y su magnitud es mucho mayor que
la de la parte imaginaria |ε′m|  ε′′m, la constante de propagacio´n compleja del plasmo´n
de superficie dado en la ecuacio´n C.36 se puede expresar como:
β = β′ + iβ′′ .=
ω
c
√
εdεm
εd + εm
+ i
ε′′m
2(ε′m)2
ω
c
(
ε′mεd
ε′m + εd
)3/2, (C.39)
donde β′ y β′′ denotan las partes real e imaginaria de la constante de propagacio´n
β. Como se desprende de la ecuacio´n C.39, la parte imaginaria de la permitividad del
metal ε′′m causa que la constante de propagacio´n del plasmo´n de superficie tenga una
parte imaginaria no nula, lo que se asocia con la atenuacio´n del plasmo´n. Muchas veces,
la atenuacio´n esta´ caracterizada por la longitud de propagacio´n L, que se define como la
distancia en la direccio´n de propagacio´n a la que la energ´ıa del plasmo´n disminuye por un
factor de 1/e:
L = 1/[2β′′] (C.40)
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(a) Parte real (b) Parte imaginaria
Figura C.3: Permitividad del oro, plata y aluminio en funcio´n de la longitud de onda.
C.0.3. Excitacio´n de los plasmones
El procedimiento ma´s utilizado para la excitacio´n de los plasmones de superficie es
sin lugar a dudas la utilizacio´n de un acoplador de prisma y el me´todo de reflexio´n total
atenuada (ATR por sus siglas en ingle´s). Existen dos configuraciones para llevar a cabo
el me´todo ATR, pero la ma´s utilizada es la geometr´ıa Kretschmann, que se presento´ en
el cap´ıtulo 5. Volvemos a mostrar en la figura C.4 la estructura ba´sica de esta configuracio´n:
Figura C.4: Esquema de la configuracio´n Kretschmann
Cuando la luz que se propaga por el prisma incide en el metal, parte es reflejada
hacia el prisma y parte se propaga en el metal en forma de una onda electromagne´tica
no homoge´nea que decae exponencialmente. A esta onda se le conoce tambie´n como onda
evanescente. Si el metal es lo suficientemente fino (menos de 100 nm en el espectro visible
e infrarrojo), la onda evanescente penetra a trave´s del metal y acopla con el plasmo´n
de superficie en el lado opuesto del metal. La constante de propagacio´n del plasmo´n de
superficie βSP tambie´n esta´ influenciada por el diele´ctrico que haya por encima del metal,
y esto se puede expresar como:
βSP = βSP0 + ∆β =
ω
c
√
εdεm
εd + εm
+ ∆β (C.41)
Donde βSP0 es la constante de propagacio´n del plasmo´n de superficie propaga´ndose
en la interfaz metal-diele´ctrico en ausencia del prisma y ∆β modelara´ el grosor finito del
metal y la presencia del prisma.
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Para que exista acoplo entre la onda evanescente y el plasmo´n de superficie, la constante
de propagacio´n de la onda evanescente βEW y la del plasmo´n de superficie βSP tienen que
ser iguales:
2pi
λ
npsin(Θ) = kz = β
EW = Re{βSP } = Re{2pi
λ
√
εdεm
εd + εm
+ ∆β} (C.42)
En te´rminos de ı´ndices de refraccio´n, la condicio´n de acoplamiento se puede escribir
como:
npsin(Θ) = n
EW
ef = n
SP
ef = Re{
√
εdεm
εd + εm
}+ ∆nSPef (C.43)
donde nEWef es el ı´ndice efectivo de la onda evanescente, n
SP
ef es el ı´ndice efectivo del
plasmo´n de superficie y ∆nSPef = Re{∆βλ/2pi. La condicio´n de acoplamiento se ilustra
en la figura C.5, que muestra el ı´ndice efectivo del plasmo´n de superficie para diferentes
longitudes de onda en una interfaz oro-aire con un prisma de cristal de s´ılice (SiO2). Para
cada longitud de onda, la condicio´n de acoplamiento ocurre con un a´ngulo de incidencia,
que va disminuyendo conforme aumenta la longitud de onda.
Figura C.5: Dependencia del ı´ndice efectivo del plasmo´n de superficie en una interfaz oro-
aire y el ı´ndice efectivo de una onda evanescente producida entre el oro y un prisma de
s´ılice (SiO2) con varios a´ngulos de incidencia.
La interaccio´n entre la onda incidente y el plasmo´n de superficie con el me´todo ATR
se puede investigar mediante utilizando la teor´ıa de reflexiones multicapa de Fresnel. Asu-
miendo una onda plana incidente y una estructura prisma-metal-diele´ctrico, la amplitud
de la luz reflejada AR puede ser expresada como:
AR = rpmdAI = |rpmd|eiφAI (C.44)
donde AI es la amplitud de la onda de luz incidente, rpmd es un coeficiente de reflexio´n
y φ es un cambio de fase. El coeficiente de reflexio´n es:
rpmd =
rpm + rmd exp(2ikmxq)
1 + rpmrmd exp(2ikmxq)
(C.45)
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Figura C.6: Reflexio´n de la luz en la geometr´ıa de Kretschmann con el me´todo ATR
donde:
kix =
√
(
2pi
λ
)2εi − k2z (C.46)
rij =
εjkix − εikjx
εjkix + εikjx
; for the TM polarization , (C.47)
rij =
kix − kjx
kix + kjx
; for the TE polarization , (C.48)
donde i y j son p, m o d. La reflectividad (coeficiente de reflexio´n de potencia) de la
estructura R es:
R = |rpmd|2 (C.49)
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Ape´ndice D
Scripts
D.1. Script de MATLAB para el estudio de la reflectividad
theta = degtorad ( 4 0 : 0 . 0 1 : 5 5 ) ;
lambda = 699e−9; %(1.885− t h e t a ∗8.49 e−3)∗1e−6;
rpmd = zeros (1 , length ( theta ) ) ;
q = 50e−9;
Ed = 1 . 0 ˆ 2 ; %D i e l e c t r i c o
Em = −14.970+1 i ∗1 . 3 106 ; %Metal
Ep = 1 .4553ˆ2 ; %C r i s t a l
for p=1: length ( theta )
kz = ( sin ( theta (p ))∗2∗ pi∗sqrt (Ep) ) / ( lambda ) ;
kmx = sqrt (Em∗(2∗pi/lambda)ˆ2−kz ˆ 2 ) ;
kdx = sqrt (Ed∗(2∗pi/lambda)ˆ2−kz ˆ 2 ) ;
kpx = sqrt (Ep∗(2∗pi/lambda)ˆ2−kz ˆ 2 ) ;
rmd = (Ed∗kmx−Em∗kdx )/(Ed∗kmx+Em∗kdx ) ;
rpm = (Em∗kpx−Ep∗kmx)/(Em∗kpx+Ep∗kmx ) ;
rpmd(p) = (rpm+rmd∗exp(2∗1 i ∗kmx∗q))/(1+rpm∗rmd∗exp(2∗1 i ∗kmx∗q ) ) ;
end
R = abs ( rpmd ) . ˆ 2 ;
plot ( theta ∗180/pi ,R, ’b ’ )
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D.2. Script de MATLAB para el disen˜o del grating coupler
%C a l c u l a t e s the per iod g iven ed and f f
%Anchura de l a guia
T wg = 0 . 2 5 ;
%Anchura d e l s u s t r a t o
T SiO2 = 3 ;
%Longitud de onda
lambda = 1550nm;
%Angulo de acoplamiento
theta = 4 4 . 2 4 ;
%Profundidad de l o s d i e n t e s
ed = 0 . 0 8 ;
%Factor de forma
f f = 0 . 5 ;
%I n d i c e d e l s u s t r a t o / recubr imiento
nc = 1 . 4 4 4 ;
%I n d i c e de l a guia
nw = 3 . 4 7 7 7 ;
%Calcu lo d e l i n d i c e e f e c t i v o mediante EIM
n e f f s 1 = s l a b n e f f t m ( lambda , T wg , nw, nc , nc , f a l s e ) ;
n e f f 1 = max( n e f f s 1 ) ;
n e f f s 2 = s l a b n e f f t m ( lambda , ( T wg−ed ) ,nw, nc , nc , f a l s e ) ;
n e f f 2 = max( n e f f s 2 ) ;
n e f f = f f ∗ n e f f 1 +(1− f f )∗ n e f f 2 ;
%Calcu lo d e l per iodo
Period = lambda /( ne f f−nc∗ sin ( deg2rad ( theta ) ) ) ;
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D.3. Script de MATLAB para el ca´lculo del ı´ndice efectivo
en una gu´ıa slab
% Copyright ( c ) 2012 , Wouter Westerve ld ( D e l f t U n i v e r s i t y o f Technology )
%
% Permission i s hereby granted , f r e e o f charge , to any person o b t a i n i n g a
% copy o f t h i s s o f t w a r e and a s s o c i a t e d documentation f i l e s ( the
% ” Sof tware ”) , to d e a l in the Sof tware wi thout r e s t r i c t i o n , i n c l u d i n g
% wi thout l i m i t a t i o n the r i g h t s to use , copy , modify , merge , p u b l i s h ,
% d i s t r i b u t e , s u b l i c e n s e , and/ or s e l l c o p i e s o f the Software , and to permit
% persons to whom the Sof tware i s f u r n i s h e d to do so , s u b j e c t to the
% f o l l o w i n g c o n d i t i o n s :
% Authors o f s c i e n t i f i c papers wi th r e s u l t s t h a t b e n e f i t t e d from t h i s
% Sofware s h a l l c i t e the o r i g i n a l paper : W. J . Westerveld , S .M. Leinders ,
% K.W.A. van Dongen , H.P. Urbach , M. Yousefi , ” Extension o f Ma rca t i l i ’ s
% A n a l y t i c a l Approach f o r Rectangular S i l i c o n O p t i c a l Waveguides ” , IEEE/OSA
% Journal o f Lightwave Technology , v o l . 30 , pp . 2388−2401 , Ju ly 2012.
% The above c o p y r i g h t n o t i c e and t h i s permiss ion n o t i c e s h a l l be i n c l u d e d
% in a l l c o p i e s or s u b s t a n t i a l p o r t i o n s o f the Sof tware .
%
% Websites : www. o p t i c a . t u d e l f t . n l / www. waveguide . s o u r c e f o r g e . net .
%
function n e f f v a l u e s = s l a b n e f f t m ( l0 , H, n1 , n2 , n3 , do p lo t )
i f nargin <= 3
n1 = 3 . 4 7 6 ;
n2 = 1 . 4 4 4 ;
n3 = 1 ;
end
i f nargin < 6
do p lo t = f a l s e ;
end
%
% Formula ’ s s i m i l a r to Liu eq 2.50−2.52 and 2.61 (TM)
% h1 here i s h1/k in Liu
% Domain to be loo ked at :
k0 = 2∗pi / l 0 ;
ne f f min = max( [ n2 n3 ] ) ;
nef f max = n1 ;
% f i n d d i s c o n t u i n i t i e s o f the tangent :
%
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% tan ( x ) = (n+.5) ∗ p i
%
% x = s q r t ( n1ˆ2−n e f f ˆ2) ∗ k0 ∗ H
h1 min = sqrt ( n1ˆ2 − nef f max ˆ 2 ) ;
h1 max = sqrt ( n1ˆ2 − ne f f min ˆ 2 ) ;
d i s c o n t m i n i = ce i l ( ( h1 min ∗ k0 ∗ H)/ pi − 0 . 5 ) ;
d i s cont max i = f loor ( ( h1 max ∗ k0 ∗ H)/ pi − 0 . 5 ) ;
d i s c o n t i = [ d i s c o n t m i n i : d i s cont max i ] ;
d i s cont h1 = ( d i s c o n t i + 0 . 5 ) ∗ pi / ( k0 ∗ H) ;
d i s c o n t n e f f = sqrt ( n1ˆ2 − d i s cont h1 . ˆ 2 ) ;
% f i n d d i s c o n t u i n i t i e s o f the gamma2 f u n c t i o n :
A = 1/n1ˆ8 − 1/( n2ˆ4∗n3 ˆ 4 ) ;
B = n3 ˆ2/( n2ˆ4∗n3 ˆ4) + n2 ˆ2/( n2ˆ4∗n3 ˆ4) − 2 ∗ 1/n1 ˆ6 ;
C = 1/n1ˆ4 − 1/( n2ˆ2∗n3 ˆ 2 ) ;
i f (Bˆ2 >= 4∗A∗C)
d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e p l u s = (−B + sqrt (Bˆ2 − 4∗A∗C) ) / (2∗A) ;
i f d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e p l u s > 0
d i s c o n t g 2 n e f f p l u s = sqrt ( d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e p l u s ) ;
i f ( d i s c o n t g 2 n e f f p l u s > ne f f min ) && ( d i s c o n t g 2 n e f f p l u s < nef f max )
d i s c o n t n e f f = [ d i s c o n t n e f f d i s c o n t g 2 n e f f p l u s ] ;
end
end
d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e m i n = (−B − sqrt (Bˆ2 − 4∗A∗C) ) / (2∗A) ;
i f d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e m i n > 0
d i s c o n t g 2 n e f f m i n = sqrt ( d i s c o n t g 2 n e f f s q u a r e m i n ) ;
i f ( d i s c o n t g 2 n e f f m i n > ne f f min ) && ( d i s c o n t g 2 n e f f m i n < nef f max )
d i s c o n t n e f f = [ d i s c o n t n e f f d i s c o n t g 2 n e f f m i n ] ;
end
end
end
% Find z e r o s f o r each i n t e r v a l
boundary = sort ( [ ne f f min d i s c o n t n e f f nef f max ] ) ;
f i n d d e l t a = 1e−7;
boundary de lta = 1e−6;
opt ions = opt imset ( ’TolX ’ , f i n d d e l t a ) ;
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n e f f v a l u e s = [ ] ;
for i = 2 : length ( boundary )
boundary l e f t = boundary ( i −1) + boundary de lta ;
boundary r ight = boundary ( i ) − boundary de lta ;
i f ( boundary r ight > boundary l e f t )
i f sign ( s l a b n e f f f t m ( boundary l e f t , l0 , H, n1 , n2 , n3 ) ) ˜= sign ( s l a b n e f f f t m ( boundary r ight , l0 , H, n1 , n2 , n3 ) )
n e f f v = fzero (@( n e f f ) s l a b n e f f f t m ( ne f f , l0 , H, n1 , n2 , n3 ) , [ boundary l e f t boundary r ight ] , opt ions ) ;
n e f f v a l u e s = [ n e f f v a l u e s n e f f v ] ;
end
end
end
% p l o t
i f do p lo t
a x n e f f = linspace (max( [ n2 n3 ] ) , n1 , 1000 ) ;
n = length ( a x n e f f ) ;
r3 = zeros (n , 1 ) ;
for i = 1 : n
n e f f = a x n e f f ( i ) ;
r3 ( i ) = s l a b n e f f f t m ( ne f f , l0 , H, n1 , n2 , n3 ) ;
end
figure ( ) ;
plot ( ax ne f f , r3 , ’ LineWidth ’ , 2 ) ;
grid on ;
hold on ;
plot ( boundary , zeros ( length ( boundary ) , 1 ) , ’ kx ’ , ’ LineWidth ’ , 2 , ’ MarkerSize ’ , 1 5 ) ;
plot ( n e f f v a l u e s , zeros ( length ( n e f f v a l u e s ) , 1 ) , ’ ko ’ , ’ LineWidth ’ , 2 , ’ MarkerSize ’ , 1 5 ) ;
xlabel ( ’ n { e f f } ’ ) ;
ylabel ( ’LHS − RHS ’ ) ;
xl im ( [min( a x n e f f ) max( a x n e f f ) ] ) ;
yl im ([−10 1 0 ] ) ;
legend ( ’LHS − RHS ’ , ’ D i s c o n t u i n i t i e s ’ , ’ S o l u t i o n s ’ )
t i t l e ( ’ S emiana ly t i c a l s o l u t i o n to the s l ab waveguide n { e f f } equat ion f o r TM modes ’ )
end
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end
% s l a b n e f f f t m − Function to s o l v e the s l a b waveguide ne f f , y=0.
%
% y = s l a b n e f f f t m ( ne f f , l0 , H, n1 , n2 , n3 )
%
% See s l a b n e f f t m f o r documentation .
%
% ( c ) 2011 , Wouter Westerve ld
%
function y = s l a b n e f f f t m ( ne f f , l0 , H, n1 , n2 , n3 )
k0 = 2∗pi / l 0 ;
g1 = sqrt ( n1ˆ2 − n e f f ˆ 2 ) ;
g2 = sqrt ( n e f f ˆ2 − n2 ˆ 2 ) ;
g3 = sqrt ( n e f f ˆ2 − n3 ˆ 2 ) ;
y1 = ( ( g1/n1 ˆ2) .∗ ( ( g2/n2 ˆ2) + ( g3/n3 ˆ 2 ) ) ) . / ( ( g1/n1 ˆ2) . ˆ2 − ( g2 .∗ g3 )/ ( n2ˆ2∗n3 ˆ 2 ) ) ;
y2 = tan ( g1 ∗ k0 ∗ H) ;
y = y1 − y2 ;
end
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